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1. Objeto del contrato

1.1. Definicion

El objeto de la contratacion es el suministro de un arco quirurgico de RX apto para su uso en
el entorno del quiréfano de cirugia vascular en la OSI Ezkerraldea - Enkarterri - Cruces, asi como sus
condiciones de suministro, instalacion y puesta en marcha, con arreglo a las especificaciones
descritas en el presente pliego de prescripciones técnicas.

1.2. Equipamiento a suministrar

Arco Quirurgico de RX apto para su uso en el entorno del quiréfano de Cirugia Vascular.

2. Requisitos técnicos generales
2.1. Requisitos técnicos generales aplicables

Los equipos a suministrar tendran que cumplir con las especificaciones, composicion y caracteristicas
establecidas como minimas en el apartado 3 (Requisitos técnicos excluyentes). Si alguna de las
caracteristicas establecidas en las especificaciones técnicas determinara una marca o modelo
exclusivo, éstas seran tomadas Unicamente como guia u orientacion, sin que el hecho de no ajustarse
exactamente sea causa de exclusion.

Con objeto de facilitar el proceso de evaluacidén y selecciéon deberd proporcionarse la maxima
descripcién, hojas de datos técnicos de producto (Product Data), e informacién que permita realizar
una completa valoracion de las diferentes ofertas presentadas. La falta de informacion, ausencia de
hojas de datos de producto de los componentes ofertados o respuesta a las cuestiones técnicas
planteadas que no pueda ser debidamente contrastada podra ser motivo de que la oferta no sea
valorada.

En todos los casos, el equipamiento ofertado debe ser totalmente compatible con el sistema de
informacidn del Hospital. Serd responsabilidad del licitador realizar la completa integracién con el
mismo.

En todos los casos se incluirdn todos aquellos elementos y accesorios que puedan ser necesarios para
el correcto funcionamiento de los equipos.

Las empresas ofertantes facilitaran expresamente en su oferta técnica los siguientes datos
correspondientes a los equipos ofertados:

a. Aflo de comienzo de fabricacidn de los productos.
b. Periodo de vigencia en la fabricacidn de tales productos.

c. Tiempo de garantia en la producciéon de repuestos desde el término de la vigencia en la produccidn.
Minimo de 10 aios.

d. Sujecidn a las normas de proteccion y/o seguridad, de acuerdo con la normativa legal en vigor en
el momento de la oferta.

Las empresas ofertantes adjuntaran con su oferta técnica, lista de referencia de usuarios de los
equipos semejantes al ofertado, indicando al menos el modelo y fecha de instalaciéon, asi como la
localizacion.
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2.2 Requisitos técnicos generales aplicables. Integracion en la Historia Clinica
Electrdnica y el intercambio entre dispositivos y aplicaciones médicas.

Con el objetivo de garantizar la continuidad asistencial, Osakidetza ha establecido como prioritario
la Integracion en la Historia Clinica electrénica y el intercambio de informacion entre dispositivos y
aplicaciones médicas en base a procesos.

La creacion y modelado de los diversos procesos de intercambio de informacién entre los dispositivos
y aplicaciones médicas ha permitido a Osakidetza obtener los siguientes beneficios:

e Disponer de una plataforma Unica para aportar soluciones de integracidon a todo tipo de
dispositivos y soluciones de electromedicina.

e Disponer de una Unica forma de disefar y plantear las soluciones de integracién e
intercambio de informacioén.

e Utilizando estdndares clinicos como DICOM para la gestion de las imagenes y mensajeria HL7
para la recepcion y envio de origenes, drdenes de trabajo, asi como resultados de las pruebas
realizadas.

e Mantener y garantizar la seguridad de un uUnico punto de control para los procesos de
integracién e intercambio de informacion.

e Obtener la capacidad de aplicar reglas de negocio y seguridad corporativas de una manera
conjunta.

e Minimizar los recursos técnicos necesarios para la integracién de soluciones de
electromedicina.

e Posibilitar la aplicacidon de una metodologia de mejora continua en estos procesos.

e Aportar un interlocutor comun a los distintos fabricantes y marcas para la optimizacion de
su relacién con Osakidetza.

e Evitar la necesidad de multiples proyectos con sus servidumbres, esfuerzos y costos.

En la actualidad esta plataforma se encuentra dando servicio a nivel corporativo a toda la Red
de Osakidetza,

e Esta implantada en arquitectura de escalabilidad horizontal y alta disponibilidad.

e Presta servicio a equipamiento de electromedicina en cada una de las Organizaciones de
Servicio Integradas, en un total de mas de 150 centros incluyendo la totalidad de areas
asistenciales.

La integracién con la plataforma proporciona actualmente las siguientes funcionalidades
basicas relacionadas con la gestidn de los procesos relacionados con los resultados del
equipamiento de electromedicina:

e Gestion de los origenes y 6rdenes de trabajo de las pruebas (citacidn, censos de
hospitalizacidn y urgencias, etc.).

e Envio de listas de trabajo a las aplicaciones y equipos que lo requieren.

e Adquisiciéon y homogeneizacién de los resultados de las pruebas, ya sean informes, datos
o imagen.

e Aporte de los criterios de seguridad corporativos en la recepcion de los resultados
(identificacion del profesional, identificacidon del paciente, validacién de resultados, etc.).

e Envio de resultados a los distintos repositorios corporativos (Gestor documental, Sistemas
Externos, Osabide, etc.).
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e Gestion de los circuitos de integracién relacionados con la imagen médica.
e Monitorizacién y alertas clinicas.

La plataforma se encuentra implantada a nivel corporativo en una arquitectura de

escalabilidad horizontal que cumple con los estdndares marcados por EJIE para este tipo de
arquitecturas.

3. Especificaciones técnicas minimas del Equipamiento.

DENOMINACION | VALOR TECNICO

Arco Quirurgico de RX para quirdfano Cirugia Vascular

e Sistema radiografico mévil, de facil transporte

e Movimiento Orbital (Deslizamiento sobre el riel de la C): Desplazamiento
concéntrico de la "C" sobre su propio carro de soporte de 1402 o superior
(medido como el arco total de recorrido del plano del detector desde el
extremo anterior al posterior)

e Angulacién Lateral (Inclinacién / Movimiento de Péndulo / Wig-Wag): Giro de
inclinacién lateral del conjunto del brazo en C sobre el eje del brazo horizontal
de al menos +180° (permitiendo un rango total de balanceo de 360° y la
capacidad de inversioén fisica completa de la cadena de imagen, situando el
tubo de rayos X en la parte superior y el detector en la inferior en ambos
sentidos de giro).

e Movimiento Horizontal: Desplazamiento telescdpico longitudinal del brazo
Arcoen C horizontal de 20 cm o superior.

e Profundidad de Penetracion del Arco: Espacio libre interior util de la curva de
la C de 68 cm o superior (medida horizontal desde el centro del haz de rayos X
hasta el plano interior del brazo de soporte).

e Rango de Giro Horizontal (Pivote / Swivel / Panning): Movimiento de giro o
rotaciéon del brazo sobre el plano horizontal respecto al eje de la columna
vertical de al menos £109.

e Desplazamiento Vertical: Recorrido motorizado de elevacién de la columna de
42 cm o superior.

o Distancia Foco-Detector (SID): Distancia fisica entre el punto focal del tubo de
rayos X y la superficie de entrada del detector plano de 97 cm o superior.

e Espacio libre de 76 cm o superior

e El equipo debe tener al menos 3 movimientos motorizados

e Generador de alta frecuencia que alcancen al menos 40 kHz

e Potencia méaxima del generador no inferior a 25 kW, admitiéndose sistemas
con tecnologia de almacenamiento de energia mediante buffer de baterias que
Generador certifiquen una potencia de salida en pulsado equivalente o superior a 25 kW.

Radioldgico e Rango de kV desde 40kV a 120 kV

e Maxima corriente en radiografia digital de al menos 150 mA

e Tasa de pulsos maxima de 25 p/s o superior

e Refrigeracion activa

e Anodo giratorio

Tubo de Rayos X e Focos de 0,3/0,6 mm como maximo

e (Capacidad térmica del anodo de al menos 300.000 HU.

e Diafragma en iris o colimacién rectangular concéntrica
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Sistema de

Diafragma de hendidura semitransparente, cufias o filtros de compensacién

semitra nsparentes

Diafragmas

Colimacién simétrica o asimétrica

Colimacidn sin radiacion

Tamafio minimo 30 x 30 cm

Resolucién minima de 1500 x 1500 pixeles

Detector plano

Minimo 3 formatos de zoom

Profundidad de adquisicion minima de 14 bits

Cruz laser incluido en la carcasa del detector

Configuraciony
Arquitectura

El sistema radiolégico estard compuesto de forma imperativa por dos carros o
maddulos independientes conectados entre si (Mddulo de Adquisicién/Arco en
C y Mddulo de Visualizacién/Carro de Monitores), con el fin de permitir la

separacion fisica de los entornos operativos (zona de emisién estéril y zona de

control/revisidn radioldgica). Se excluirdn expresamente arquitecturas

monocuerpo o de un solo carro integrado

Dos monitores TFT color de al menos 19” o 1 monitor de 32”

Resolucién no inferior a 1280 x 1024 pixeles por monitor

Monitores

Brillo maximo no inferior a 600 cd/m2

Pantalla tactil remota con anclaje en mesa para control de las funcionalidades

del equipo

Interfaz de usuario gréfico basado en iconos y ventanas

Capacidad de memoria para 40.000 imagenes

Sistema digital
de imagen

Pantallas tactiles en arco y el carro portamonitores

Puerto USB

Conexidn para monitores externos

Fluoroscopia continua

Fluoroscopia pulsada

Regimenes de

Radiografia digital

trabajo Angiografia digital sustraida / Roadmapping
Modo de cine digital
Funcidén de superposicidn grafica de marcas
Dosis y Programas especificos de exposicién basados en la anatomia
proteccion Seleccion del nivel de dosis en funcidn de la aplicacién clinica
radiologica Camara dosimétrica integrada para el registro de la dosis
Inversion de escala de grises (positivo / negativo)
Funciones de espejo horizontal y volteo vertical
Herramientas de zoom digital y encuadre (Pan & Zoom)
Inte'rfaz de Visualizacién simultanea en pantalla de hasta 16 imagenes
usuario y post —— - - -
procesado Aplicacién automatica de tablas densitométricas (LUT)

Ajuste dindmico de ventana (ancho y centro de contraste)

Funciones de marcas, rotulacidon y comentarios en pantalla

Herramientas calibradas para la medicion de distancias

Conectividad

DICOM Storage (Send / Receive)

DICOM

DICOM Storage Commitment

DICOM Worklist
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e DICOM MPPS (Modality Performed Procedure Step)

e DICOM Query / Retrieve

4. Condiciones de suministro y aceptacion del equipo.

La adquisicion que se concursa, incluye no sélo el suministro de los equipos sino también el

cumplimiento de las condiciones y obligaciones que se detallan a continuacién:

a)

c)

g)

El equipamiento se suministrara con todos aquellos dispositivos o elementos de
interconexién, accesorios de anclaje o fijacién necesarios para un total y correcto
funcionamiento y obtencién de los correspondientes permisos y autorizaciones requeridos
por la legislacidn vigente.

El equipamiento debera suministrarse con todos los accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento.

El equipamiento se entregard montado en el local de destino definitivo, indicando las
actuaciones necesarias para la introduccién del equipo en la sala, y considerando las obras
provisionales que sean precisas. Se incluirdn todos aquellos equipos e instalaciones
auxiliares necesarias para el correcto funcionamiento del equipo principal. Se tendrd en
cuenta la retirada de elementos de embalaje o cualquier otro residuo que se produzca en
el montaje, comprometiéndose a dejar la zona libre de obstaculos y en buen estado de
limpieza.

La instalacion y puesta en funcionamiento del equipamiento se realizard de forma
coordinada con la OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces y en presencia del personal del
Servicio al que va dirigido y de un técnico del Servicio de Ingenieria Biomédica. La fecha de
instalacion debera ser comunicada al Servicio de Ingenieria Biomédica mediante
documento escrito con el correspondiente calendario de actuaciones, que coordinara las
actuaciones tanto con el Servicio donde se instalard el equipamiento, la empresa
adjudicataria y el Servicio de Ingenieria y Seguridad y/o el Servicio de Mantenimiento e
Instalaciones.

La empresa adjudicataria, una vez instalado el equipamiento, realizard la prueba o test de
aceptacion técnica correspondiente. Estas pruebas se realizaran en presencia del personal,
técnicamente cualificado, autorizado por la OSI. En un periodo no superior a 8 dias
naturales, se entregara al Responsable de Ingenieria Biomédica, un informe escrito en el
que consten los resultados de las pruebas efectuadas, y que servird de referencia para
establecer el nivel de calidad base de rendimientos del equipamiento.

Se considera condicidn imprescindible para cumplir las especificaciones técnicas, a la
recepcion del material adjudicado, la entrega de la ficha técnica del equipamiento, asi
como los certificados y registros indicados en el documento” Normativa Legal vy
Documentacién Obligatoria”.

El proveedor deberd aportar las instrucciones de limpieza, desinfeccidon y esterilizacion de
cada uno de los componentes en caso de que sea necesario junto con la periodicidad
recomendada.
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5. Garantia

El plazo de garantia de los equipos incluidos, sus sistemas adicionales, componentes,
accesorios e integracion con el sistema informatico existente, sera de dos afios, contados a partir
de la firma del acta de recepcién de los equipamientos, debiendo ser suministrada la formacién
basica a los usuarios antes de esta fecha.

La cobertura de la garantia sera total sin restricciones e incluird operaciones de
mantenimiento preventivo y técnico legal, correctivo, actualizaciones de software; ademas de
mano de obra y desplazamiento de todas y cada una de las operaciones de cualquier indole
realizadas sobre cualquier equipo, de sus componentes y accesorios, objeto del contrato; material
necesario para llevar a cabo tanto las reparaciones necesarias y/o sustituciones, como las revisiones
preventivas, sea cual fuere su importe; las modificaciones y actualizaciones necesarias a indicacién
del fabricante de los equipos; y soporte telefdnico gratuito.

Durante el plazo de garantia la empresa adjudicataria realizara sobre la totalidad del
equipamiento, y de todos sus componentes y accesorios, las siguientes actividades que correran
por cuenta del adjudicatario:

a) Operaciones de mantenimiento preventivo en la que se incluiran todas las actividades de
limpieza, mediciones, comprobaciones, regulaciones, chequeos, ajustes, reglaje, engrases,
kits de mantenimiento preventivo, etc., y todas aquellas acciones que garanticen la
adecuada utilizacién, durabilidad y buena conservacién del equipamiento, y de todos sus
componentes y accesorios, desde el punto de vista funcional, de seguridad, de rendimiento
energético e incluso de medio ambiente, etc., todo ello de acuerdo con los protocolos
recomendados por el fabricante de los equipos.

b) Control, regulacion y vigilancia de los parametros funcionales que definen el buen estado
de funcionamiento de los equipos, asi como aquellos parametros objeto de especial
vigilancia.

c) Acciones correctivas sobre cualquier defecto de los equipos que hagan disminuir su
rendimiento y/o disponibilidad de funcionamiento, produzca un mayor gasto de energia,
consumibles, etc., o pueda poner en peligro a los usuarios y/o pacientes; realizandose sobre
los equipos todo tipo de actuaciones tendentes a su reparacion y puesta en servicio en los
plazos mas exiguos posibles. Incluird la sustitucion de piezas, mano de obra,
desplazamientos y dietas necesarias.

d) Mantenimiento de actualizacion: Del mismo modo, el mantenimiento de actualizacion
serd realizado sobre la totalidad de instalaciones, sistemas, equipos y sus accesorios, objeto
del contrato. Tiene como finalidad mantener el equipamiento actualizado a la Ultima
versiéon y disponible en cuanto a las funcionalidades ofertadas y con que fue adquirido.
Incluird todos los elementos y materiales necesarios que pudiera necesitar para su
actualizacién, por ejemplo, el software.

e) El adjudicatario se compromete a dar una respuesta en un plazo maximo de 24 h. habiles
a contar desde la fecha de recepcién del aviso de reparacion.
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Todos los trabajos de mantenimiento se realizaran por personal especializado de la

empresa adjudicataria sus fechas de realizacidn se fijaran de comun acuerdo con el Servicio

Técnico, y los diversos Servicios implicados dentro de la organizacién de servicios.

6. Curso de capacitacion

El suministrador estara obligado, a dar una formacién previa al uso clinico del equipo,

impartiendo un minimo de 3 cursos de manejo del equipo al personal que va a utilizar el mismo, en

las condiciones siguientes:

Completa formacion en el manejo del equipo, en su mas dptima utilizacidn, tanto desde
el punto de vista operativo como funcional.

Esta formacidn deberd ir dirigida al personal médico, personal de enfermeriay personal
técnico para utilizar el equipo en la forma prevista por el fabricante y efectuar las
rutinas de servicio.

Deberd incluirse el programa especifico de los cursos, en su caso, profesorado y
planificacion prevista de los mismos. Su duracion (en dias/semana), en cualquier caso,
debera conseguir el pleno rendimiento funcional del equipo con los profesionales
usuarios del mismo.

Se entiende, en cualquier caso, que la amplitud y calidad de la formacién sera la precisa
para el perfecto manejo y méximo rendimiento de los equipos.

Cualquier modificacidén/actualizacion de los equipos conllevard un periodo de
formacion del personal en los mismos términos sefalados anteriormente.

7. Prueba de evaluacion.

La OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces podra exigir la evaluacion de cada una de las ofertas

presentadas a concurso visitando bien las instalaciones de los ofertantes, realizando las pruebas en

la OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces, o bien el lugar donde esté instalado un equipo similar a los

ofertados para evaluar los mismos y su idoneidad a lo estipulado en el pliego.

La realizacion de dicha prueba debera confirmar, en todo caso, la idoneidad de las ofertas

evaluadas a lo especificado en el pliego y se incluira dentro de la valoracién final del procedimiento

de adquisicidn.

8. Criterios de valoracion

RESUMEN VALORACION PUNTOS
Econdmica 50
Caracteristicas técnicas 45
Plazo de entrega y garantia 5
TOTAL 100
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No se tendrdn en cuenta en la valoracidn definitiva ofertas que no cumplan el 50% de la
puntuacion en la valoracion de las caracteristicas técnicas exigidas.

8.1. Valoraciéon Econémica: 50 puntos

e Criterio: Precio.

e Importe de licitacion: 209.170,00€ IVA excluido

e Ponderacién: 50 puntos.

Férmula: =REDONDEAR(SI(Of>=Pl;0;Pm*(0e/0f));2)

Item ‘ Descripcion item

Po Puntuacion obtenida

Pl Precio maximo licitacion
of Oferta realizada
Pm Puntuacion maxima posible.

Oe Oferta mas econdmica

A todos los efectos se entiende que el precio méximo de licitacién comprende todos los gastos
directos e indirectos y cualquier impuesto o gasto que pueda gravar la operacion, tasas, impuestos
y licencias de cualquier naturaleza, el coste de transporte desde los almacenes de la empresa hasta
los centros de la OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces, asi como toda actuacién de mantenimiento
preventivo, correctivo, incluyendo materiales y mano de obra, actualizaciones y mantenimiento
Técnico-Legal durante el tiempo de garantia. No estd incluido el IVA. Los precios unitarios se
expresaran con un maximo de 2 decimales.

En la oferta se debera especificar el precio unitario de cada equipo.

8.2. Caracteristicas Técnicas: 45 Puntos

Requisito previo de las ofertas técnicas: Todas y cada una de las ofertas deberan cumplir
todas las “especificaciones técnicas minimas”, tal como se reflejan en el punto 2 del presente
documento, en caso contrario serd desestimada su oferta técnica y no serdn valoradas las
caracteristicas técnicas.

DENOMINACION VALOR TECNICO PUNTUACION

e Valoracién de una angulacion simétrica de al menos +200°.

e Valoracién de una profundidad de penetracién del arco igual o
superior a 68 cm.

29
Arcoen C e Valoracién de una distancia foco-detector igual o superior a 97

cm.

e Disponibilidad de una configuracién de estativo con al menos 4
movimientos motorizados.

Concurso Equipamiento Cirugia Vascular, Arco C. 2026 9
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e Disponibilidad de un espacio libre entre el tubo de rayos X y el
detector igual o superior a 83 cm.

e Pedal inaldmbrico de disparo / exposicion.

e Telemando para control del arco en campo estéril, con capacidad
de bloqueo de movimientos del arco desde el mismo.

e Visualizaciéon Dual en Tiempo Real: el sistema permite procesar y
mostrar de forma simultanea e independiente dos flujos de
imagen dindmica y activa de rayos X en tiempo real (p. €j.,
fluoroscopia en vivo en un monitor/zona y Roadmapping
dindmico activo en el otro).

e Optimizacidn del tamafo del foco grueso nominal hasta 0,5 mm o
inferior para la reduccién de la penumbra geométrica.

e Valoracién de una capacidad de acumulacién térmica del
conjunto tubo-carcasa (housing) igual o superior a 380.000 HU.

Tubo de Rayos X 11

e Valoracién de una corriente maxima igual o superior a 250 mA en

Generador radioldgico L .
modos de fluoroscopia o imagen Unica.

e Disponibilidad de botonera para el control de frenos y
Detector plano accionamiento de la guia laser desde la propia carcasa del 5
detector.

e Inclusién de un sistema de alimentacidn ininterrumpida (SAI/UPS)

Seguridad . . . .
integrado en el propio equipamiento.

Valoracién / Puntuaciéon maxima posible 45

8.3. Plazo de Entrega y garantia: 5 puntos
8.3.1. Plazo de entrega: 2 puntos

e Criterio: Plazo de entrega.

e Ponderacién: 2 puntos.

e Plazo maximo de entrega: 90 dias.

e Férmula: =REDONDEAR(SI([Ti]>=[Tlic];0;[Pm]*([Tmin]/[Ti]));2)

Item ‘ Descripcion Item

Po Puntuacion obtenida

TLic Es el minimo de tiempo de reduccién del plazo establecido en dias, que no
obtendra puntuacion (90 dias)

Ti Oferta realizada (en dias)

Pm Puntuacién maxima posible.

Tmin | Es el menor plazo de entrega en dias ofertado por los licitadores (en dias)

Concurso Equipamiento Cirugia Vascular, Arco C. 2026 10
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8.3.2. Plazo de garantia: 3 puntos

e Criterio: Plazo de garantia.

e Ponderacién: 3 puntos.

e Plazo minimo de garantia: 2 afos (24 meses).

e Férmula: = REDONDEAR(Pm*((Ti-TLic)/(Tmax-TLic));2)

Item Descripcion Item

Po Puntuacién obtenida

TLic Es el minimo de tiempo de garantia establecido, que no obtendrd puntuacién (24 meses)

Ti Oferta realizada (en meses)

Pm Puntuacién maxima posible.

Tmax | Esla mayor ampliacion de garantia ofertada por los licitadores (en meses)
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9. Normativa y documentacion

LEGE-ARAUDIA ETA AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

Normativa Legal y Documentacién Obligatoria

Lege Araudia: Normativa Legal:

e Osasun-produktuen eremua: Adostasun-ziurtagiria |® Ambito de los productos sanitarios: Certificacion de

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren conformidad con arreglo al Reglamento (UE)
2017/745 Erregelamenduaren (EB) arabera 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo.

e Invitro diagnostikorako osasun-produktuen e Ambito de los productos sanitarios para diagndstico
eremua: Adostasun-ziurtagiria Europako in vitro: Certificacion de conformidad con arreglo al
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2017/746 Reglamento (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo
Erregelamenduaren (EB) arabera y del Consejo.

Hornitzaileak aurkeztu beharreko egiaztagiria: Documento acreditativo a aportar por el

suministrador:
e Jakinarazitako Erakundearen agirian oinarritutako

adostasun- adierazpena. e Declaracion de conformidad basada en el
Certificado del Organismo Notificado.

Ekipoaren markaketa: Marcado en el Equipo:

e Hornitutako ekipoak CE ezaugarria leku e El Equipo suministrado llevard en lugar visible el
ikusgarrian edukiko du, eta horrekin batera marcado CE, acompafiado del nimero de
Jakinarazitako Erakundearen identifikazio- Identificacion del Organismo Notificado.
zenbakia.

Ekipoaren hornikuntzan eta instalazioan aurkeztu Otra Documentacidn a incluir en el suministro e

beharreko bestelako agiriak: instalacion del Equipo:

o Erabilera-eskuliburua. ¢ Manual de uso.

e Eskuliburu teknikoa. e Manual Técnico.

e Mantentze Prebentiborako eskuliburua. e Protocolo de Mantenimiento Preventivo.

e Mantentze zuzentzailerako eskuliburua. e Guia de Mantenimiento Correctivo.

e Ekipoaren erreferentziazko kalibrazioak eta e Calibraciones y mediciones de referencia del
neurketak. equipo.

e QOsasun-langileen prestakuntza-plana. e Planning de cursos personal Sanitario.

e Zerbitzu teknikoaren prestakuntza-plana. e Planning de formacidn Servicio Técnico.
Dokumentazio tekniko guztia formatu Toda la documentacién técnica se entregara, al menos,
elektronikoan eta EAEko hizkuntza ofizialetako en formato electrénico y en una de las lenguas oficiales
batean entregatuko da gutxienez. de la EAE/CAV.
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ONDASUN, EKIPO EDO INSTALAZIO
ELEKTRO-MEDIKOAK EROSTEKO
BALDINTZA TEKNIKO OROKORREN
PLEGUA.

1. ATALBURUA: ESKAINTZEN EGITURAKETAZ

1. ATALA

Enpresa eskaintzaileek, kasu guztietan eta bere
osotasunean, lehiaketa honetako Berariazko Baldintza
Teknikoen Pleguetan eskatutako zehaztapen tekniko

minimoak bete beharko dituzte.

Aurreko lerroaldearen ildotik, lehiaketako Ekipoaren
eskaintza deskribatzailean agertuko diren ezaugarrietan
isladatu egin beharko da eskatutako zehaztapen guzti-
guztiak betetzen direla.

Ez da onartuko eskaintzan aurkezten den eredura zehazki

egokitzen ez den ezaugarri teknikoen katalogorik.

2. ATALA

Enpresa eskaintzaileek, eskainitako produktuari buruzko
merkatal-katalogoaz gain, aparteko orri batean, beren
eskaintza teknikoaren ezaugarri nabarmengarrienak

agertu beharko dituzte.

3. ATALA

Eskaintza teknikoaren izaera dela-eta, eskaintza nagusian
aldaerak sartzen badira, esakinitakoa osatu edo murrizten
dutenak, dagokion merkatal

Katalogoaz eta eskaintzaren deskripzioaz gain, adierazi
egin beharko dira hobekuntza edo murrizketa horietarako
arrazoiak, eta zein ondorio izango duten eskaintza osoan,
Baldintza Tekniko Orokorretako 1. Atalean adierazitakoari

kalterik egin gabe.

Il. ATALBURUA: ENTREGA ETA INSTALAZIOKO
BALDINTZEZ

4. ATALA

Enpresa eskaintzaileek, eskaintza teknikoan, argi azaldu
beharko dute zein diren instalazio-baldintzarik onenak eta

zein baldintza bete behar duten ekipamendua instalatuko

Concurso Equipamiento Cirugia Vascular, Arco C. 2026
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
GENERALES PARA LA ADQUISICION DE
BIENES, EQUIPOS O INSTALACIONES
ELECTROMEDICAS.

CAPITULO 1: DE LA CONFIGURACION DE LAS OFERTAS
APARTADO 1

Las empresas ofertantes se ajustardn en todos los casos y
en su totalidad a las especificaciones técnicas minimas
solicitadas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas
Particulares del presente concurso.

En correspondencia con el parrafo anterior, deberan
reflejarse en la oferta descriptiva del Equipo al que se
concurra, los puntos de sus caracteristicas por los que se
cumplen todas y cada una de las especificaciones
solicitadas.

No se admitiran catalogos de caracteristicas técnicas que
no se ajusten estrictamente al modelo presentado en la

oferta.

APARTADO 2

Las empresas ofertantes, ademas del catidlogo comercial
del producto ofertado, vendran obligadas a reflejar en
hoja aparte las caracteristicas mas sobresalientes de su

oferta técnica.

APARTADO 3

Cuando, por la naturaleza de la oferta técnica, se
introduzcan variantes de la oferta principal que
complementen o minoren lo ofertado en ella, ademas del
correspondiente catalogo comercial y descripcion de la
oferta se indicaran las circunstancias por las que se
producen estas mejoras o minoraciones y sus efectos en
el conjunto de la oferta sin perjuicio de lo expresado en el

apartado 1 de estas Prescripciones Técnicas Generales.

CAPITULO II: DE LOS REQUISITOS DE ENTREGA E
INSTALACION
APARTADO 4
Las empresas ofertantes, en su oferta técnica, indicaran
claramente las condiciones idéneas de instalacién y los

requisitos necesarios que deberan cumplir las ubicaciones
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deneko tokiek, eskainitako ekipo edo instalazioak

zerbitzuan jartzen denetik egokiro funtziona dezan.

Aurreko lerroaldean adierazitakoa argi gera dadin,
zerbitzuan  jartzea, orokorrean, instalatu eta
funtzionamenduan jartzea izango da edo, kasuan kasu, bi
aldeen adostasuna aurrez dela, hartzailearen biltegietan
entregatzea edo hornitzailearenetan, hala egiteko
arrazoiak daudenean.

Aurreko lerroaldean adierazitakoari jarraiturik, gutxienez

ondoko hauek adierazi beharko dira:

a) Behar diren energi iturriak eta beraien
ezaugarriak.

b) Gas eta bestelako fluido beharrezkoen
(hoztekoak, garbitzekoak, etab) iturriak eta
beraien ezaugarriak.

c) Funtzionamendurako ingurune-beharrak:
tenperatura, hezetasuna, bibrazioak,
isurbideak, etab.

d) Beharrezkoa den toki fisiko erabilgarria.

e) Eskainitako ekipamenduaren energiaren,
gasen eta bestelako fluido beharrezkoen
kontsumoa, aurreikuspenen arabera.

f) Eskainitako ekipoek dituzten
ezaugarriengatik, berauek egokitzeko egin

beharreko lanak.

5. ATALA
Enpresa eskaintzaileek espreski adierazi beharko dituzte

eskainitako ekipoei dagozkien datu hauek:

a) Produktuak egiten hasi zen urtea.

b) Produktu horiek egiten jardungo den
indarraldia.

c) Produkzioaren indarraldia amaituta, ordezko

piezak egiten jardungo den berme-aldia.
d) Babes eta/edo segurtasun-arauak betetzen
direla ziurtatzea, eskaintza egiten denean

indarrean dagoen lege-araudiaren arabera.
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fisicas destinatarias del equipamiento para el correcto
funcionamiento del equipo o de la instalacién ofertada
desde su puesta en servicio.

A los efectos de lo enunciado en el parrafo anterior se
entenderd por puesta en servicio, con caracter general, su
instalacidn y puesta en funcionamiento o, segun el caso,
su entrega en los almacenes del mismo o en los del
proveedor cuando existan causas que asi lo aconsejen,
previa conformidad de las partes.

De acuerdo con lo expresado en el parrafo primero de

este punto, se indicaran explicitamente al menos:

a) Las fuentes de suministro de energia necesarias y
sus caracteristicas.

b) Lasfuentes de gasesy otros fluidos (refrigerantes,
lavado, etc.) necesarios y sus caracteristicas.

c) Necesidades ambientales de funcionamiento:
temperatura, humedad, vibraciones, desagues,
etc.

d) Necesidades de espacio fisico util necesario.

e) Losconsumos estimados de energia, gasesy otros
fluidos necesarios del equipamiento ofertado.

f) Necesidad de realizacion de obras para la
adaptacién de los equipos ofertados, que por sus

caracteristicas sean necesarias.

APARTADO 5
Las empresas ofertantes facilitaran expresamente en su
oferta técnica los siguientes datos correspondientes a los

equipos ofertados:

a) Afo de comienzo de fabricacién de los
productos.

b) Periodo de vigencia en la fabricacion de tales
productos.

c) Tiempo de garantia en la producciéon de

repuestos desde el término de la vigencia en
la produccién.

d) Sujecién a las normas de proteccién y/o
seguridad, de acuerdo con la normativa legal
en vigor en el momento de la oferta

CAPITULO lll: DEL CONSUMO DE MATERIAL FUNGIBLE
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Ill. ATALBURUA: MATERIAL SUNTSIGARRIAREN
KONTSUMOAZ

6. ATALA

Eskainitako ekipoek material suntsigarria kontsumitzen
dutenean, eskaintza teknikoan gutxienez ondoko

informazio osagarria sartu behar da:

a) Unitate-kontsumoa tratamenduko.

b) Suntsigarri-mota.

c) Erabiltzen den suntsigarria eskainitako
ekipoarena eta merkataletxe

eskaintzailearena den esklusiboki.

d) Berriro erabil daitekeen eta horretarako
behar diren bitartekoak (adibidez: autoklabe
bidezko esterilizazioa, etileno-oxidoa, etab.),
eta zenbat aldiz berrerabil daitekeen
erabateko eraginkortasunez.

e) Material suntsigarriek iraungipena
badaukate, adierazi egin beharko da zein
diren batez besteko iraungipen-datak.

f) Lehiaketagaia den ekipamenduan erabiltzen
den material suntsigarri orokorraren eta

partikularraren (espezifokoa) kostua.

IV. ATALBURUA: DOKUMENTAZIO TEKNIKOEZ.

INSTALAZIOEN ERREFERENTZIA ETA BERMEAK.

7. ATALA

Lehiaketaren xede diren ekipoen esleipendunak diren

enpresek, xede-kokalekuan jartzean, Plegu honetako 4.

Ataleko 2. Lerroaldean adierazitakoaren arabera, ondoko

dokumentazio osagarri hau entregatuko dute:

a) Esleitutako ekipoa erabiltzeko eskuliburu osoa,
EAEko hizkuntza ofizialetako batean.

b) Esleitutako ekipoaren zerbitzuko eskuliburu osoa
( Eskuiliburu Teknikoa).

c) Konponketa ohizkoenetarako gida azkarra. (
Konponkatarako Eskuliburua)

d) Ekipo edo Instalaziorako  Mantenimendu

Prebentiborak Eskuliburua.

Dokumentazio Tekniko guztia, gutxienez, formatu

elektronikoan emango da.
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APARTADO 6
Cuando los equipos ofertados consuman material
fungible, en la oferta técnica, debera incluirse, al menos,

la siguiente informacion complementaria:

a) Consumo de unidades por tratamiento.
b) Tipo de fungible.
c) Si el fungible utilizado es exclusivo del equipo

ofertado y de la casa comercial ofertante.

d) Si es posible su reutilizacién y medios necesarios
para ello (por ejemplo: esterilizacion por
autoclave, 6xido de etileno, etc.), asi como el
nimero de veces que puede reutilizarse con
plena eficacia de uso.

e) En caso de que los materiales fungibles tengan
caducidad, habran de indicarse los plazos medios
de caducidad.

f) Coste del material fungible, general y particular
(especifico), empleado en el wuso del

equipamiento objeto de licitacion.

CAPITULO IV: DE LAS DOCUMENTA-CIONES TECNICAS.

REFERENCIAS Y GARANTIAS DE LAS INSTALACIONES

APARTADO 7

Las empresas adjudicatarias de los equipos objeto del

presente concurso, a la puesta a disposicidn de éstos en

la ubicacién de destino, de acuerdo con lo expresado en

el parrafo 2 del apartado 4 de este Pliego, entregaran la

siguiente documentacidn complementaria:

a) Manual completo de uso del equipo adjudicado en
una de las lenguas oficiales de la EAE/CAV.

b) Manual completo de servicio del equipo
adjudicado (Manual Técnico)

c) Guia rapida de las reparaciones mas frecuentes
(Guia de Mantenimiento Correctivo)

d) Manual de Mantenimiento Preventivo del Equipo

o Instalacién

Toda la documentacidn técnica se entregara, al menos, en

formato electrénico.
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Aurreko  lerroaldeko a) eta b) epigrafeetan
aurreikusitakoaren osagarri, ekipamendua erabilgarri
dagoen aldian izan ditzakeen aldakuntzei dagozkien

dokumentazioak eman beharko dira.

8.ATALA

Enpresa eskaintzaileek, eskaintza teknikoarekin batera,
eskainitakoaren  antzeko  ekipoen erabiltzaileen
erreferentzia-zerrenda erantsi beharko dute, gutxienez

hau adierazi beharko delarik:

a) Modeloa eta instalazio-data.
b) Helbidea.
9. ATALA

Enpresa esaintzaileek, proposamen tekniko bakoitzaren
azkenean, argi adieraziko dituzte hurrengo datuok:
a) Hornigaia entregatzeko epea.

b) Bermea indarrean dagoen aldia.

V. ATALBURUA: SALDU OSTEKO ZERBITZUAZ

10. ATALA

Enpresa eskaintzaileek eskaintzan adieraziko dute zein
den eskainitako berme-aldiaren ondorengo
mantenimendu-kontratuko lehen primaren kostua;
bertan zehaztuko dute, beraien iritziz,
mantenimenduaren nolakotasuna, espreski adierazi
beharko dutelarik egin beharreko lanak eta lan horietan
erabili beharreko ordezko piezak eta suntsigarriak. Honek

izaera loteslea izango du, esleipena lortuz gero.
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Como complemento a lo previsto en el parrafo anterior,
epigrafes a) y b), habran de suministrarse las
documentaciones correspondientes a las modificaciones

que afectan a su equipamiento durante la vida del mismo.

APARTADO 8
Las empresas ofertantes adjuntaran con su oferta técnica,
lista de referencia de usuarios de los equipos semejantes

al ofertado, indicando al menos:

a) El modeloy fecha de instalacién.

b) Lalocalizacion.

APARTADO 9

Las empresas ofertantes indicaran claramente, al final de
cada propuesta técnica realizada, los siguientes datos:

a) Plazo de entrega del suministro.

b) Periodo de tiempo de garantia.

CAPITULO V: DEL SERVICIO POSTVENTA

APARTADO 10

Las empresas licitantes incluirdn, en la oferta, el coste de
la primera prima del contrato de mantenimiento después
del periodo de garantia ofertado; especificando en la
misma, a su juicio, el alcance técnico del mantenimiento,
con mencion expresa de las operaciones a realizar, asi
como los repuestos y consumibles que se incluyan en
cada una de dichas operaciones. Este sera vinculante caso

de resultar adjudicatario.
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ELEKTROMEDIKUNTZAKO PROIEKTUAK IRIZPIDEAK

Proyectos de Electromedicina Requisitos

Eskainitako produktuek bete beharreko
irizpideak.

Erantsitako “DET DyM_10C” dokumentuan.
zehazten dira garapen teknologiko,
interoperatibitatea, informazioa ustiatzea, eta
softwarearen kalitatearen aseguramendurako
gidalerroak (SQA).

= Zerbitariari dagokionez:

o Beharrezko zerbitzariak edo zerbitzariek,
ahal izanez gero, birtualizazioa ahalbidetu
beharko du(te),. Ezinezkoa bada,
enrakableak izan beharko dira.
Proposamenean, gutxieneko hardware
baldintzak ere zehaztu beharko dira.

o Sistemak pazienteen informazioa
kudeatzen badu, GSBDa instalatua izan
beharko du ospitaleko CPDan kokatzen
den zerbitzari batean.

o Proiektuak gorde beharreko datu
kopuruaren biltegiratzea eta Backuparako
erantzuna izan beharko du, urteko
hazkundea kontuan hartuta (gutxienez 5
urterako neurriak aurreikusita), eta
ospitaleko segurtasun dokumentuan
jasotako segurtasun-kopiaren politikekin
bat etorri beharko du.

Requisitos que deberan cumplir los productos
ofertados

En el documento anexo “DET DyM_IOC” se incluye
informacién detallada de las directrices de
desarrollo, tecnoldgicas, interoperabilidad,
explotacion de informacién y aseguramiento de la
calidad del software (SQA).

= A nivel de servidor:

o Elservidor o servidores necesarios
deberan preferiblemente permitir la
virtualizacion. En el caso de que no sea
posible, deben ser ‘enrackables’. Se
deberan incluir en la propuesta los
requisitos minimos de hardware.

o Siempre que el sistema gestione
informacién de pacientes el SGBD debera
estar instalado en un servidor que se
encuentre en el CPD del hospital.

o El proyecto debe incluir una solucién de
almacenamiento y backup adecuada ala
cantidad de datos a almacenar teniendo
en cuenta también el crecimiento anual
(dimensionada para al menos 5 anos) y
acorde a las politicas de copia de
seguridad recogidas en el documento de
seguridad del hospital.

Concurso Equipamiento Cirugia Vascular, Arco C. 2026
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ELEKTROMEDIKUNTZAKO PROIEKTUAK IRIZPIDEAK

Proyectos de Electromedicina Requisitos

» Ordenagailu Pertsonalari dagokionez (PC):

©)

(0]

Instalazioa,ahal izanez gero, ospitaleko
ordenagailuetan egingo da.
Proposamenean hardwareko gutxieneko
baldintzak ere sartu beharko dira.

Instalatuko den softwarea, Osakidetzako
maketa-korporatiboarekin baterragarria
izan beharko da.

Softwarea Sistema Operatiboaren
eguneratzeekin zein Antibirusarekin ez
du inolako mugarik ez talkarik sortuko,
izan ere, hauek aktibo mantenduko dira,
beti..

Interoperatibitatea/integrazioa behar
izanez gero, lizitatzaileak integraziorako
erabateko konponbidea jaso beharko
du.(informazio premiak, konponbide-
proposamenak )

Irteera-informazioa (txostenak, irudiak,
grafikoak) Osakidetzako irudi
korporatiboko tresnekin txertatu behar
da, historia klinikoa bistaratzeko.

Pazientearen informazioa (historia, datu
pertsonalak eta abar) eta agendak,
integratu beharko dira Osakidetzako HIS
korporatiboarekin.

= A nivel de PCs:

(o)

La instalacion se debera realizar
preferentemente sobre ordenadores
propios del hospital. Se deberan incluir en
la propuesta los requisitos minimos de
hardware.

El software que se instale debera ser
compatible con la maqueta corporativa
de Osakidetza.

El software no tendra ninguna limitacién
ni colisién con las actualizaciones
automaticas del Sistema Operativo ni del
Antivirus, estas siempre deberdn
permanecer activadas.

= Sjse requiere interoperabilidad/integracion,
el licitador debera incluir en su oferta la
solucion completa de integracion
(necesidades de informacion, propuesta de
solucidn...):

o

La informacién de salida (informes,
imagenes, graficos) debe integrarse con la
herramienta corporativa de Osakidetza
para la visualizacion de la historia clinica.

La informacién del paciente (historia, datos
de filiacion, etc) y agendas debe integrarse
con el HIS corporativo de Osakidetza.
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» |nteroperatzeko/integratzeko WIFI-
interfazea izanez gero:

Segurtasuna:

o IEEE 802.11 b/g/n estandarraren
erabilera.

o Dagokion WIFI sareko SSID batera
konektatzeko ahalmena..

o WPA2 Enterprise euskarria.
o AES datuak zifratzea.

o EAP autentikazioa,makina-ziurtatzean
oinarritua.

o Ziurtagiri digital hauek ahalbidetzen
ditu:

= Emandako ziurtagiriak 1024
bitetakoak

= Qinarrizko CA ziurtagiria 4096koa da.
= Hash SHA-2dun ziurtagiriak
» x.509 motako ziurtagiria
= RSA protokoloa
Seinalea:
o Antena-irabazia: Gutxienez 3dBi

o Sentikortasuna <=-70 dBm 11Mbps-era

= Sidisponen de interfaz WIFI para
inteorperar/integrarse:

Seguridad:
o Utilizacién del estandar IEEE 802.11 b/g/n

o Capacidad de asociarse a un SSID de la red
WIFI correspondiente

o Soporte WPA2 Enterprise
o Cifrado de datos AES

o Autenticacidon EAP basada en certificado
de maquina

o Soportar certificados:

= |os certificados emitidos son de 1024
bits

= El certificado de la CA raiz es de 4096
= Soporten certificados con hash SHA-2
= El tipo de certificado: x.509

= Protocolo: RSA

Senal:
o Ganancia de la antena: Minimo 3 dBi

o Sensibilidad <=-70 dBm a 11Mbps
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Abenduaren 21eko 1720/2007 Errege
Dekretuan, , bere xedapen gehigarri
bakarrean ezartzen da abenduaren 13ko
15/1999 Lege Organikoaren araudiaren
garapena, Datu Pertsonalak Babestekoa
dena., alegia. Horren arabera, hornitzaileak
deskripzio teknikoarekin batera, lor
daitezkeen oinarrizko-, ertain- eta gorengo
segurtasun mailak zehaztuko ditu,
araudiaren VIII tituluan zehaztutakoarekin
bat etorriz.. Lizitatzaileak bere
proposamenean inplantatuko den/diren
produktuak/ek du(t)en segurtartasun-
maila ere zehaztu beharko du.

W

DET DyM_IOC
v06.6.docx

Segln se recoge en la Disposicion adicional
Unica del Real Decreto 1720/2007, de 21
de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley
Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de
proteccion de datos de cardcter personal,
el proveedor debera incluir en la
descripcién técnica del producto el nivel de
seguridad basico, medio o alto, que
permitan alcanzar de acuerdo con lo
establecido en el titulo VIII del reglamento.
El licitador debera incluir en su propuesta
el nivel de seguridad que cumple el/los
producto/s a implantar.

W

DET DyM_IOC
v06.6.docx
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