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I. OBJETO DEL EXPEDIENTE
Mediante esta contratacion se pretende cumplimentar las necesidades actuales de de una torre de
endoscopia con luz estroboscopica para el Servicio de ORL de la Osi Barrualde-Galdakao Esi, cuyas
caracteristicas se describen en el apartado V de este pliego.

El suministro objeto de contratacion se considera necesario para la prestacion de asistencia sanitaria en la
Osi Barrualde-Galdakao Esi. No disponiendo de medidos materiales ni humanos necesarios para abastecerse,
se considera idonea la contratacién externa.

En este Pliego se recogen las especificaciones técnicas y administrativas particulares que regiran la
contratacion para el suministro de materiales que se precisa y tienen, al igual que las contenidas en el Pliego
de Clausulas Administrativas Particulares, caracter contractual para las partes.

II. ASPECTOS LEGALES
Los licitadores acreditaran, mediante la oportuna documentacion, que el material ofertado cumple con la
legislacion y la normativa espafiola y comunitaria vigente que sea de aplicacion, siendo por cuenta del
adjudicatario cualquier gasto que se derive de su aplicacién. Asimismo, deberan acompafiar a la ficha técnica
de los productos la copia de los certificados de marcado CE de los productos.

Los productos y accesorios deberan estar conformes, en el momento en que se realice su suministro, con
las condiciones que les sean de aplicacion, constando la declaracidon conforme del fabricante que acredite el
cumplimiento de las normas técnicas de aplicacion obligada para cada uno de los equipos que oferten.

Asi mismo, cuando corresponda, se acreditaran las certificaciones que se precisen derivadas de cualquier
otra normativa que sea de aplicacion.

III. BASES GENERALES PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DEL MATERIAL

A. PRECIOS UNITARIOS

Los precios maximos se entienden unitarios para la unidad de medida solicitada, dicho precio se entiende
que comprende todos los gastos directos e indirectos y cualquier impuesto o gasto que pueda gravar la
operacion, tasas, impuestos y licencias de cualquier naturaleza, asi como el coste de transporte desde los
almacenes de la empresa hasta los centros de la OSI Barrualde-Galdakao ESI. No esta incluido el IVA. Los
precios unitarios se expresaran con un maximo de 2 decimales.

B. MUESTRAS E INFORMACION

No se exigen muestras. No obstante, y durante el periodo de evaluacion técnica de los equipos ofertados,
se podran solicitar demostraciones en aquellos casos que se considere necesario para poder valorar el
producto y la respuesta del servicio técnico de la empresa ante dudas que puedan ser planteadas
en dicha demostracion.

La no realizacion de demostracion (habiéndose sido solicitada) seria motivo de valoracion
técnica por debajo del umbral minimo.

Las muestras y su devolucion, seran sin cargo alguno para Osakidetza.

Todos los catalogos e informacion técnica sobre el producto deberan ser traducidos en espaifiol y/o
euskera. Los catdlogos e informacién técnica sobre el producto que no estén traducidos en los idiomas
indicados no seran objeto de valoracion.

Los licitadores, en su oferta técnica, indicaran las condiciones idoneas de instalacién y los requisitos
necesarios que deberdn cumplir las ubicaciones fisicas destinatarias del equipamiento para el correcto
funcionamiento del equipo o de la instalacién ofertada.

C. VARIANTES
No se aceptaran propuesta de variantes.
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D. PLAZO DE ENTREGA

La periodicidad de las entregas se determinara en funcion de las necesidades de la OSI
Barrualde-Galdakao ESI. El plazo maximo de entrega desde la recepcion del pedido sera de 45 dias
naturales.

E. ENTREGA DE LOS PEDIDOS

El lugar de entrega de los pedidos sera el designado en los mismos. La prestacion del suministro incluye
el transporte de los productos hasta los Centros a cargo de la empresa adjudicataria. Los gastos de la
entrega y transporte de los bienes objeto del suministro al lugar fijado seran de cuenta del adjudicatario.

F. COSTE DE INSTALACION O IMPLANTACION

Las empresas adjudicatarias deberan proporcionar los mecanismos especificos necesarios para la
implantacién de los articulos sin coste adicional.

Todos los aparatos y elementos comprendidos en este pliego para los que se disponga de estuche
protector de conservacidn, se entenderan incluidos en la oferta realizada por el licitador.

Para todos los articulos que componen el objeto de este expediente, se entendera incluido cualquier
componente, conexidn, pieza, utensilio, canalizacion, accesorio, material, equipo, elementos de seguridad y
proteccién (fijos, moviles, opcionales), etc., necesarios para su completo y 6ptimo funcionamiento. Es decir,
el equipamiento se entregara en perfectas condiciones de uso para el fin al que va destinado.

La ubicacién definitiva del equipamiento y su instalacion sera la determinada por la OSI Barrualde-
Galdakao ESI.

La empresa adjudicataria, una vez instalados los equipos y en presencia de personal cualificado del
Centro, realizara las pruebas necesarias que acrediten el funcionamiento de los equipos suministrados.

G. MATERIAL FUNGIBLE Y ACCESORIOS DEL EQUIPAMIENTO

Fungible:
Los licitadores deberan incluir en la oferta técnica la siguiente informacion complementaria referente al

material fungible, siendo su omisidn motivo de exclusion:
e Formato de venta (Unitario, nUmero de unidades por caja...)

Consumo de unidades por tratamiento.

Tipo de fungible.

Precio unitario por referencia.

Tiempo de uso recomendado.

Si el fungible utilizado es exclusivo del equipo ofertado y de la casa comercial ofertante.

Si es posible su reutilizacion y medios necesarios para ello, asi como el nUmero de veces que puede

reutilizarse con plena eficacia de uso.

e En caso de que los materiales fungibles tengan caducidad, habran de indicarse los plazos medios de
caducidad.

Accesorios:

Los licitadores deberan incluir en la oferta la siguiente informacién complementaria referente los
accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del equipamiento, su omision serd motivo de
exclusién:

e Formato de venta (Unitario, nimero de unidades por caja...)

Precio unitario por referencia.
Tiempo de uso recomendado.
Si el accesorio utilizado es exclusivo del equipo ofertado y de la casa comercial ofertante.

H. VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del contrato sera de 1 afo.
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I. VALOR ESTIMADO

De acuerdo con lo establecido en la LCSP, para calcular el importe de licitacién se han tenido en cuenta
los precios actuales de mercado, una vez analizado el mismo, y segun datos estadisticos acumulados, siendo
éste el adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato, siendo el valor estimado del presente
expediente:

PERIODOS 'IMPORTE MAX IVA EXC MAX IVA EXC

Presupuesto maximo contrato inicial SIN IVA 66.000,00

Valor estimado del expediente SIN IVA 66.000,00 €

Iv. CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA

A. GARANTIA

El plazo de garantia sobre la totalidad del equipamiento objeto de este contrato, y de todos sus
componentes y accesorios, sera especificado por el adjudicatario en su oferta (minimo 2 afos).

La cobertura de la garantia sera total sin restricciones e incluira operaciones de mantenimiento
preventivo y correctivo; mano de obra y desplazamiento de todas y cada una de las operaciones de
cualquier indole realizadas sobre cualquier equipo, de sus componentes y accesorios, objeto del contrato;
material necesario para llevar a cabo tanto las reparaciones necesarias y/o sustituciones, como las revisiones
preventivas, sea cual fuere su importe; las modificaciones y actualizaciones necesarias a indicacion del
fabricante de los equipos; y soporte telefonico gratuito.

B. MEDIOAMBIENTE

El adjudicatario se compromete a adoptar las medidas oportunas para el cumplimiento de la legislacidon
ambiental correspondiente al equipo suministrado, en especial a lo referido a gestién de residuos.

Sera el adjudicatario el encargado de la instalacidon y puesta en funcionamiento del equipamiento, y de
la retirada de todos los embalajes haciendo una correcta segregacién de los mismos.

Tanto en el supuesto de que el nuevo equipo adjudicado sustituya a algun otro dado de baja del
inventario de la OSI Barrualde-Galdakao ESI, como una vez que se produzca el fin del ciclo de vida util del
mismo, sera el nuevo adjudicatario el encargado de la retirada a su cargo, debiendo enviar en ambos
supuestos el certificado del gestor de residuos autorizado al Servicio de Mantenimiento.

C. MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS

Durante todo el periodo de la garantia ofertada, la empresa adjudicataria sera responsable y a su costa
de todas aquellas actuaciones de mantenimiento de caracter preventivo y correctivo, o de modificacion,
actualizacion o mejora que sean necesarias con la finalidad de garantizar una adecuada utilizacién,
durabilidad, buen estado de conservacion y seguridad de los equipos objeto del contrato, asi como de todos
sus componentes y accesorios.

Todas las actuaciones de mantenimiento se han de ejecutar con el conocimiento y la autorizacion previa
del Servicio de Mantenimiento y/o Electromedicina de la OSI Barrualde-Galdakao ESI. El adjudicatario debera
mantener un adecuado stock de los materiales que permita la maxima rapidez en las reparaciones.

Siempre que se produzca una actuacién de la empresa adjudicataria, ya sea por la realizaciéon de
mantenimiento preventivo o correctivo, deberd emitir un parte de trabajo, en el que se incluyan como
minimo, los siguientes conceptos debidamente cumplimentados, en su caso:

Fecha

Ubicacién

Modelo

NUmero de serie
Caracteristicas de la averia
Material de repuesto
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c.1. Mantenimiento preventivo

Consistirad en revisiones periddicas de estado y control de funcionamiento, debiendo de proporcionar
al Servicio de Mantenimiento y/o Electromedicina de la OSI Barrualde-Galdakao ESI el
correspondiente informe técnico a la finalizacion de los trabajos.

El contrato de mantenimiento incluye al menos dos visitas preventivas anuales. Para este tipo de
mantenimiento se chequearan los puntos criticos que puedan afectar a la seguridad del paciente y
el usuario.

En relacidn a la cobertura de mantenimiento preventivo, se efectuaran las visitas con la frecuencia
indicada anteriormente, para localizar y prevenir fallos en los equipos o instalaciones, asi como para
la buena conservacion y durabilidad de los mismos. Se regulardn y vigilaran los parametros
funcionales que determinan el estado de funcionamiento de los equipos o instalaciones. De los datos
obtenidos se determinara con la debida antelacion la sustitucion parcial o total de los mismos.
Igualmente indicard los defectos que afecten al rendimiento, gasto, seguridad del usuario, del
paciente o del propio equipo o puedan ser causa de una averia futura.

c.2. Mantenimiento correctivo
Como tal se entiende la reparacion de las averias que se pueden producir en las maquinas, como
consecuencia de su utilizacion.

La empresa adjudicataria esta obligada a realizar el mantenimiento integral de los equipos durante
el periodo de vigencia del contrato, para lo cual dispondra de un servicio de asistencia técnica que
cuente con instalaciones y equipamiento técnico adecuado, asi como personal técnico con
experiencia en el equipamiento adjudicado.

La cobertura, por tanto, incluird todos los costes derivados del uso del equipamiento, a excepcidn
de los consumos de energia eléctrica y otros consumibles no asociados al contrato, abarcara la
totalidad del equipamiento objeto del contrato, incluyendo las manipulaciones incorrectas. Por tanto,
el mantenimiento es total, incluyendo las malas operativas que se puedan dar y consistiran en la
realizacion sobre los materiales de todo tipo de actuaciones para su reparacidén y puesta en servicio
en los términos mas exigentes posibles, sustituyendo todos los elementos mediante los recambios
y accesorios originales que garanticen el correcto funcionamiento de los equipos sin limite alguno
excepto por manipulaciones dolosas demostrables.

El tiempo maximo de respuesta para la reparacion de las averias no podra ser superior a
24 horas, desde la comunicacion del aviso, que se realizara, preferentemente, via
telefénica o e-mail.

En el caso de que la reparacion del equipamiento no pueda realizarse en el propio Centro,
o suponga la inutilizacion del mismo, la empresa adjudicataria estara obligada a su
sustitucion por otro equivalente y en perfecto estado operativo, a criterio del Centro,
mientras dure la reparacion. Si la reparacion se realiza en los talleres de la empresa adjudicataria,
el transporte no supondra cargo alguno para la OSI Barrualde-Galdakao ESI.

Ademas, se realizard mantenimiento correctivo de los equipos sobre cualquier defecto que se detecte
haga disminuir su rendimiento, que produzca un mayor consumo energético, de consumibles, etc. o
gue puedan llegar a poner en peligro la seguridad de los pacientes ya trabajadores.

Tras cada operacion de asistencia técnica sobre el equipamiento se debera verificar que se mantienen
las caracteristicas y especificaciones técnicas iniciales y se garantizara la seguridad y funcionamiento
correcto del material.

Cuando un equipo sufra averias de forma reiterada que no sean consecuencia de manipulaciones
incorrectas y que a juicio del servicio de Mantenimiento y/o Electromedicina aconsejen su sustitucion,
deberd ser cambiado por otro de similares caracteristicas.

Cuando se dé un uso incorrecto del equipo que provoque una averia en el material, el adjudicatario
debera realizar un informe detallado que dirigird al responsable del servicio de Mantenimiento y/o
Electromedicina de la OSI indicando las causas y los efectos, asi como las acciones a adoptar que se
consideren necesarias para evitar que se vuelvan a repetir esos usos incorrectos ademas de reunirse
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con los responsables de los Servicios correspondientes y los usuarios del equipamiento para explicar
el correcto uso del material y evitar, de esa forma, que se vuelva a repetir la averia.

Respecto de los recambios y materiales a cuenta del adjudicatario, ademas de la mano de obra,
incluird todos aquellos elementos necesarios para el correcto funcionamiento del equipamiento
proporcionado.

En ningln caso y bajo concepto alguno podra verse reducida la actividad de la OSI Barrualde-
Galdakao ESI, ocasionando alteraciones que afecten a un ininterrumpido y éptimo funcionamiento
de los equipos adjudicados.

c.3. Mantenimiento de actualizaciones

Del mismo modo, el mantenimiento de actualizacion serda realizado sobre la totalidad de
instalaciones, sistemas, equipos y sus accesorios, objeto del contrato. Tiene como finalidad mantener
el equipamiento actualizado a la ultima versién y disponible en cuanto a las funcionalidades ofertadas
y con que fue adquirido. Incluira todos los elementos y materiales necesarios que pudiera necesitar
para su actualizacion como por ejemplo el software.

c.4. Mantenimiento Técnico legal

Formara parte de las obligaciones del adjudicatario la realizacion de las operaciones de
mantenimiento que reglamentariamente sean exigibles, por organismos comunitarios, estatales y/o
autondmicos, siendo a cuenta del adjudicatario todos los gastos que se deriven como consecuencia
del cumplimiento de dichas obligaciones, tales como los pagos de tasas, costes de inspecciones
periddicas por OCAs, etc. El licitador incluird en su oferta el programa de mantenimiento técnico
legal oportuno. En el caso de cambios normativos durante la vigencia del contrato que obliguen a la
modificacion del programa de mantenimiento técnico-legal, el adjudicatario debera comunicarlo con
anterioridad a la OSI Barrualde-Galdakao ESI, y en todo caso adecuar su programa de
mantenimiento técnico-legal a las nuevas exigencias legales, sin coste para la OSI Barrualde-
Galdakao ESI.

D. SERVICIO TECNICO

Las empresas licitadoras especificardan en su oferta un plan de asistencia técnica para los equipos
ofertados. En concreto, los licitadores deberan presentar documentacion técnica de los equipos ofertados y
la documentacidén acreditativa de los siguientes extremos:

- Frecuencia del mantenimiento preventivo y precio anual del mismo.

- Tipos de apoyo del mantenimiento correctivo (telefénico, acceso remoto, presencia del técnico, etc.)
- Tiempo de respuesta de presencia del técnico para el mantenimiento correctivo

- N© de técnicos en la zona

- Disponibilidad de servicio telefénico

- Disponibilidad se servicio remoto

- Disponibilidad de servicio presencia

Se podra, asimismo, incorporar otra documentacién sobre caracteristicas no requeridas, con objeto de
cumplimentar un mejor conocimiento de la oferta presentada. Estas deberan ser recogidas en un capitulo
aparte asignado como “otra documentacién incorporada”.

E. SERVICIO POSTVENTA - FORMACION Y ADIESTRAMIENTO

El adjudicatario impartira una completa formacién en el manejo del equipo, en su mas 6ptima utilizacion,
tanto desde el punto de vista operativo como funcional.

Esta formacion debera ir dirigida al personal que vaya a hacer uso de las mismas y que determine la
0OSI, ademas de cursos de mantenimiento para el personal técnico del Servicio de Electromedicina. De la
misma forma deberan resolver las consultas y dudas de caracter técnico u operativo que les puedan llegar.

Debera incluirse el programa especifico de los cursos, en su caso, profesorado y planificaciéon
prevista de los mismos. Su duraciéon (en dias/semana) y el nimero de técnicos asistentes, en
cualquier caso, debera conseguir el pleno rendimiento funcional del equipo con los profesionales
usuarios del mismo.
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Se entiende, que la amplitud y calidad de la formacion sera la precisa para el perfecto manejo
y maximo rendimiento de los equipos. Cualquier modificacién/actualizacion de los equipos
conllevara un periodo de formacion del personal en los mismos términos sefalados
anteriormente. Tras la formacion realizada, el adjudicatario emitira un certificado.

Los adjudicatarios deberan entregar con el equipo al servicio destinatario y al Servicio de Mantenimiento
de OSI Barrualde-Galdakao ESI, todos los Manuales, en formato papel y digital, integramente en espanol
y/o euskera, correspondientes a la descripcion y operatividad del equipo, y que serdn como minimo los

siguientes:
e De instalacién
e Deuso

¢ De mantenimiento y técnicos

F. CONFIGURACION DE LAS OFERTAS

Los licitadores deberan presentar su oferta técnica atendiendo a esta guia y en el orden en que se
indica:

1. Las empresas ofertantes se ajustaran en todos los casos y en su totalidad a las
especificaciones técnicas minimas solicitadas en los Pliegos del presente concurso, cuando
estas figuran en él.

En correspondencia con el parrafo anterior, deberan reflejarse en la oferta descriptiva del
producto a que se concurra, los puntos de sus caracteristicas por los que se cumplen todas y
cada una de las especificaciones solicitadas.

No se admitiran catalogos de caracteristicas técnicas que no se ajusten estrictamente al modelo
presentado en la oferta.

2. Las empresas ofertantes, ademas del catalogo comercial del producto ofertado, vendran
obligadas a reflejar en hoja aparte las caracteristicas mas sobresalientes de su oferta.

3. Las empresas ofertantes facilitardan expresamente en su oferta técnica los siguientes datos
correspondientes a los equipos ofertados:

a. Afio de comienzo de fabricacidn de los productos.

b. Periodo de vigencia en la fabricacion de tales productos.

c. Tiempo de garantia en la produccion de repuestos desde el término de la vigencia en
la produccioén.

d. Sujecién a las normas de proteccion y/o seguridad, de acuerdo con la normativa legal
en vigor en el momento de la oferta.

4. Se incluiran todos aquellos elementos y accesorios que puedan ser necesarios para el correcto
funcionamiento de los equipos.

5. Se adjuntard un programa de asistencia técnica en la puesta en marcha de los equipos,
relacionado con el uso eficiente de los mismos y la resolucion de dudas y problemas que pudieran
surgir en el inicio de su puesta en servicio.

6. Se adjuntara un Plan de Mantenimiento Integral que describa de forma detallada la metodologia
de trabajo que proponen para la prestacion de este servicio.

7. En cuanto al Plan de Formacién y Asistencia Técnica, se adjuntara:

a. Plan de Formacién de Personal para llegar al adiestramiento del equipo humano que
posteriormente debe hacerse cargo del equipamiento sobre: uso, manejo y
mantenimientos de usuario. Especificar metodologia, nUmero de personas, lugar y
duracion del mismo.

b. Plan de Formacién y Asistencia técnica continuado, con teléfonos y otros sistemas de
contacto que permitan, ademas, consultar problemas y dudas que puedan surgir en
la actividad diaria.

8. Las empresas ofertantes adjuntaran con su oferta técnica, lista de referencia de usuarios de los
equipos semejantes al ofertado, indicando al menos:
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a. El modelo y fecha de instalacion.
b. La localizacién.

9. Ademas de lo anterior, las empresas licitadoras deberan adjuntar en su oferta técnica toda
aquella informacion que se solicita en el presente pliego y la que considere de especial relevancia
para la realizacién del proceso de evaluacién, siendo vinculante en todo caso para la empresa
adjudicataria a todos los efectos durante la ejecucién contractual.

V. PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES.
El presente pliego realizara el desglose de las caracteristicas de los equipos en base a sus funcionalidades y
necesidades. Las empresas ofertantes presentaran equipos y ofertas de acuerdo a lo indicado en las
siguientes lineas.

El presupuesto maximo asignado para este suministro es el siguiente:

PRECIO IMPORTE SIN

LOTE DESCRIPCION UNITARIO IvA

- Torre de endoscopia con luz estroboscépica - 66.000,00 66.000,00

TOTAL 66.000,00

A. CARACTERISTICAS TECNICAS EXIGIBLES
Elementos y caracteristicas técnicas minimas que componen la torre de endoscopia con luz estroboscdpica:

> Carro para la colocacion de los sistemas que componen el equipo.

El carro debera poder alojar todos los equipos del sistema.

Debera disponer de ruedas para poder trasladarlo.

Incluira cajonera para guardar material.

Con el fin de evitar caidas accidentales, el carro tiene que estar dotado, al menos, de alojamientos

para cabezal de camara, videoendoscopio, endoscopio rigido y micréfono.

o Debe disponer de sistema que permita la alimentacion de todos los equipos instalados, de tal manera
que solo salga un cable del equipo.

o Sistema de brazos con capacidad para, al menos, un monitor.

O O O O

> Monitor

o Al menos, un monitor de grado médico de 22 pulgadas minimo.
o Calidad minima Full HD.

o Dispondra de angulo de vision de 165° 0 mas.

o Incluird de las entradas digitales DVI, HDMI y VGA

> Procesador de camara calidad minima Full HD.

o La calidad de imagen debera ser, al menos Full HD.

o El procesador debe disponer de un sistema de control automatico de luz.

o Incluird un sistema de balance de blancos.

o El procesador incluird sistema de realce de vasos sanguineos y tejidos que facilite la deteccién de

tumores.

o Deberd ser compatible con los sistemas incluidos en la oferta (videoendoscopio, sistema de
documentacion y cabezal de cdmara, ...)

o El procesador debera disponer de salidas de video digital, minimo, Full HD.
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> Cabezal de camara calidad minima Full HD

o Cabezal de cadmara deberd ser compatible con cualquier Optica (endoscopios rigidos vy
nasolaringofarigofibroscopio).

Conexion tipo DIN.

El cabezal de cdmara incluird de botones programables.

Cabezal dispondra de imagen, al menos, en formato Full HD 16:9.

El cabezal junto con el procesador, permitird la utilizacion de luz estroboscépica.

El cabezal sera compatible con el procesador ofertado, asi como con la fuente de luz y la fuente de
luz estroboscopica.

O O O O O

» VideoNasoFaringoscopio, al menos, HD.

Dispondra de tecnologia CCD o CMOS.

La imagen debera ser, al menos, HD.

La longitud de trabajo sera superior a 290mm.

Direccidn vision de 0°.

El campo de visidén sera de al menos 80°,

El didmetro externo del equipo estara entre 2,4 mmy 3,9 mm.

Dispondra de unas angulaciones minimas 120°/120° con direcciéon arriba/abajo.
Compatible con la utilizacién de luz estroboscopica del procesador anteriormente descrito.
Dispondra de botones configurables en la empufiadura.

Dispondra de zoom digital.

El cable dispondra de una longitud minima de al menos 140 cm.

Debera incluir maleta de transporte y lo necesario para su limpieza y mantenimiento.

O 0O 0O 0O 0O O o 0O O O O O

Y

Fuente de luz estroboscopica

El sistema de iluminacion debera ser de tecnologia LED.
Debera dispone de pedal multifuncién.
La captacion de la frecuencia fundamental se realizara mediante micréfono.

> Fuente de luz blanca

Fuente de luz debera ser de tecnologia LED.

El sistema de iluminacidon debera ser compatible con el resto de equipos del sistema.

Dispondra de un sistema que permita ajustar la intensidad de forma manual o automatica.

La propuesta debera incluir un cable de fibra éptica de unos 4,5mm de didmetro y de 1,5m de
longitud minima. Este cable dispondra de las adaptaciones necesarias para poder conectarlo a los
tipos de endoscopios mas habituales del mercado (tipo Storz, wolf y olympus, xion...)

O O O O

> Equipo para documentacion, captura y almacenamiento de imagenes y videos.

El software debera ser de uso médico.
Permitira la grabacién en formato digital de imagenes, videos con audio.
La calidad de las capturas deberan ser al menos, Full HD, al igual que el sistema descrito en el
pliego.
El sistema permitira la creacidn y edicién de los datos de los pacientes.
Debera posibilitar guardar las imagenes y videos capturados directamente a un dispositivo USB.
Permitira la importacidn, exportacion, edicién y revisién de las imagenes o videos capturados.

o El equipo se podra conectar a la red hospitalaria.
Es condicion indispensable, que los licitadores presenten su oferta economica desglosada por cada uno de
los equipos que componen el lote.

o

o O O
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