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I. OBJETO DEL EXPEDIENTE 

Mediante esta contratación se pretende cumplimentar las necesidades actuales de adquisición de 
equipamiento para el Servicio de Neumología de la Osi Barrualde-Galdakao Esi, cuyas características se 
describen en el apartado V de este pliego. 
 
El suministro objeto de contratación se considera necesario para la prestación de asistencia sanitaria en la Osi 
Barrualde-Galdakao Esi. No disponiendo de medidos materiales ni humanos necesarios para abastecerse, se 
considera idónea la contratación externa. 

 
En este Pliego se recogen las especificaciones técnicas y administrativas particulares que regirán la 
contratación para el suministro de materiales que se precisa y tienen, al igual que las contenidas en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares, carácter contractual para las partes. 

 
II. ASPECTOS LEGALES  

Los licitadores acreditarán, mediante la oportuna documentación, que el material ofertado cumple con la 
legislación y la normativa española y comunitaria vigente que sea de aplicación, siendo por cuenta del 
adjudicatario cualquier gasto que se derive de su aplicación. Asimismo, deberán acompañar a la ficha técnica 
de los productos la copia de los certificados de marcado CE de los productos.  

 
Los productos y accesorios deberán estar conformes, en el momento en que se realice su suministro, con las 
condiciones que les sean de aplicación, constando la declaración conforme del fabricante que acredite el 
cumplimiento de las normas técnicas de aplicación obligada para cada uno de los equipos que oferten. 

 
Así mismo, cuando corresponda, se acreditarán las certificaciones que se precisen derivadas de cualquier otra 
normativa que sea de aplicación. 

 
III. BASES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DEL MATERIAL  

A. PRECIOS UNITARIOS 

Los precios máximos se entienden unitarios para la unidad de medida solicitada, dicho precio se entiende 
que comprende todos los gastos directos e indirectos y cualquier impuesto o gasto que pueda gravar la 
operación, tasas, impuestos y licencias de cualquier naturaleza, así como el coste de transporte desde los 
almacenes de la empresa hasta los centros de la OSI Barrualde-Galdakao ESI. No está incluido el IVA. Los 
precios unitarios se expresarán con un máximo de 2 decimales.  

B. MUESTRAS E INFORMACIÓN 

No se exigen muestras. No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los equipos ofertados, 
se podrán solicitar demostraciones en aquellos casos que se considere necesario para poder valorar el 
producto y la respuesta del servicio técnico de la empresa ante dudas que puedan ser planteadas en dicha 
demostración. 

 
La no realización de demostración (habiéndose sido solicitada) sería motivo de valoración técnica por 

debajo del umbral mínimo. 
 
Las muestras y su devolución, serán sin cargo alguno para Osakidetza. 
 
Todos los catálogos e información técnica sobre el producto deberán ser traducidos en español y/o 

euskera. Los catálogos e información técnica sobre el producto que no estén traducidos en los idiomas 
indicados no serán objeto de valoración.  
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Los licitadores, en su oferta técnica, indicarán las condiciones idóneas de instalación y los requisitos 

necesarios que deberán cumplir las ubicaciones físicas destinatarias del equipamiento para el correcto 
funcionamiento del equipo o de la instalación ofertada. 

C. VARIANTES 

No se aceptarán propuesta de variantes. 

D. PLAZO DE ENTREGA 

La periodicidad de las entregas se determinará en función de las necesidades de la OSI Barrualde–
Galdakao ESI. El plazo máximo de entrega desde la recepción del pedido será de 45 días naturales, y en todo 
caso deberá producirse antes del 31 de diciembre de 2022 

E. ENTREGA DE LOS PEDIDOS 

El lugar de entrega de los pedidos será el designado en los mismos. La prestación del suministro incluye el 
transporte de los productos hasta los Centros a cargo de la empresa adjudicataria. Los gastos de la entrega y 
transporte de los bienes objeto del suministro al lugar fijado serán de cuenta del adjudicatario.  

F. COSTE DE INSTALACIÓN O IMPLANTACIÓN 

Las empresas adjudicatarias deberán proporcionar los mecanismos específicos necesarios para la 
implantación de los artículos sin coste adicional. 

 
En el supuesto de que la instalación de los equipos suministrados genere algún tipo de gasto, incluidos los 

que pudiera ocasionar la integración a la HCE de los resultados del equipamiento, el pago de licencias y otros 
en relación al sistema informático de gestión existente; serán por cuenta de la empresa adjudicataria. 

 
Todos los aparatos y elementos comprendidos en este pliego para los que se disponga de estuche 

protector de conservación, se entenderán incluidos en la oferta realizada por el licitador. 
 
Para todos los artículos que componen el objeto de este expediente, se entenderá incluido cualquier 

componente, conexión, pieza, utensilio, canalización, accesorio, material, equipo, elementos de seguridad y 
protección (fijos, móviles, opcionales), etc., necesarios para su completo y óptimo funcionamiento. Es decir, 
el equipamiento se entregará en perfectas condiciones de uso para el fin al que va destinado. 

 
La ubicación definitiva del equipamiento y su instalación será la determinada por la OSI Barrualde–

Galdakao ESI. 
 
La empresa adjudicataria, una vez instalados los equipos y en presencia de personal cualificado del Centro, 

realizará las pruebas necesarias que acrediten el funcionamiento de los equipos suministrados. 

G. MATERIAL FUNGIBLE Y ACCESORIOS DEL EQUIPAMIENTO 

Fungible: 
Los licitadores deberán incluir en la oferta técnica la siguiente información complementaria referente al 

material fungible, siendo su omisión motivo de exclusión: 

 Formato de venta (Unitario, número de unidades por caja…) 

 Consumo de unidades por tratamiento. 

 Tipo de fungible. 

 Precio unitario por referencia. 

 Tiempo de uso recomendado. 
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 Si el fungible utilizado es exclusivo del equipo ofertado y de la casa comercial ofertante. 

 Si es posible su reutilización y medios necesarios para ello, así como el número de veces que puede 
reutilizarse con plena eficacia de uso. 

 En caso de que los materiales fungibles tengan caducidad, habrán de indicarse los plazos medios de 
caducidad. 
 

Accesorios: 
Los licitadores deberán incluir en la oferta la siguiente información complementaria referente los 

accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del equipamiento, su omisión será motivo de exclusión: 

 Formato de venta (Unitario, número de unidades por caja…) 

 Precio unitario por referencia. 

 Tiempo de uso recomendado. 

 Si el accesorio utilizado es exclusivo del equipo ofertado y de la casa comercial ofertante. 

H. VIGENCIA DEL CONTRATO 

La vigencia del contrato será de 1 año. 

I. VALOR ESTIMADO 

De acuerdo con lo establecido en la LCSP, para calcular el importe de licitación se han tenido en cuenta 
los precios actuales de mercado, una vez analizado el mismo, y según datos estadísticos acumulados, siendo 
éste el adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato, siendo el valor estimado del presente 
expediente: 

PERIODOS IMPORTE MÁX IVA EXC 

Presupuesto máximo contrato inicial  SIN IVA 340.000,00 € 

Valor estimado del expediente SIN IVA 340.000,00 € 

 
IV. CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA 

A. GARANTÍA 

El plazo de garantía sobre la totalidad del equipamiento objeto de este contrato, y de todos sus 
componentes y accesorios, será especificado por el adjudicatario en su oferta (mínimo 2 años). 
 

La cobertura de la garantía será total sin restricciones e incluirá operaciones de mantenimiento 
preventivo y correctivo; mano de obra y desplazamiento de todas y cada una de las operaciones de cualquier 
índole realizadas sobre cualquier equipo, de sus componentes y accesorios, objeto del contrato; material 
necesario para llevar a cabo tanto las reparaciones necesarias y/o sustituciones, como las revisiones 
preventivas, sea cual fuere su importe; las modificaciones y actualizaciones necesarias a indicación del 
fabricante de los equipos; y soporte telefónico gratuito. 

B. MEDIOAMBIENTE 

El adjudicatario se compromete a adoptar las medidas oportunas para el cumplimiento de la legislación 
ambiental correspondiente al equipo suministrado, en especial a lo referido a gestión de residuos. 
 

Será el adjudicatario el encargado de la instalación y puesta en funcionamiento del equipamiento, y de la 
retirada de todos los embalajes haciendo una correcta segregación de los mismos. 
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Tanto en el supuesto de que el nuevo equipo adjudicado sustituya a algún otro dado de baja del inventario 
de la OSI Barrualde-Galdakao ESI, como una vez que se produzca el fin del ciclo de vida útil del mismo, será el 
nuevo adjudicatario el encargado de la retirada a su cargo, debiendo enviar en ambos supuestos el certificado 
del gestor de residuos autorizado al Servicio de Mantenimiento. 

C. MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS 

Durante todo el periodo de la garantía ofertada, la empresa adjudicataria será responsable y a su costa de 
todas aquellas actuaciones de mantenimiento de carácter preventivo y correctivo, o de modificación, 
actualización o mejora que sean necesarias con la finalidad de garantizar una adecuada utilización, 
durabilidad, buen estado de conservación y seguridad de los equipos objeto del contrato, así como de todos 
sus componentes y accesorios. 

 
Todas las actuaciones de mantenimiento se han de ejecutar con el conocimiento y la autorización previa 

del Servicio de Mantenimiento y/o Electromedicina de la OSI Barrualde-Galdakao ESI. El adjudicatario deberá 
mantener un adecuado stock de los materiales que permita la máxima rapidez en las reparaciones. 

 
Siempre que se produzca una actuación de la empresa adjudicataria, ya sea por la realización de 

mantenimiento preventivo o correctivo, deberá emitir un parte de trabajo, en el que se incluyan como mínimo, 
los siguientes conceptos debidamente cumplimentados, en su caso: 

 

 Fecha 

 Ubicación 

 Modelo 

 Número de serie 

 Características de la avería 

 Material de repuesto 
 
c.1. Mantenimiento preventivo 
Consistirá en revisiones periódicas de estado y control de funcionamiento, debiendo de proporcionar 
al Servicio de Mantenimiento y/o Electromedicina de la OSI Barrualde-Galdakao ESI el correspondiente 
informe técnico a la finalización de los trabajos. 
 
El contrato de mantenimiento incluye al menos dos visitas preventivas anuales. Para este tipo de 
mantenimiento se chequearán los puntos críticos que puedan afectar a la seguridad del paciente y el 
usuario. 
 
En relación a la cobertura de mantenimiento preventivo, se efectuarán las visitas con la frecuencia 
indicada anteriormente, para localizar y prevenir fallos en los equipos o instalaciones, así como para 
la buena conservación y durabilidad de los mismos. Se regularán y vigilarán los parámetros funcionales 
que determinan el estado de funcionamiento de los equipos o instalaciones. De los datos obtenidos 
se determinará con la debida antelación la sustitución parcial o total de los mismos. Igualmente 
indicará los defectos que afecten al rendimiento, gasto, seguridad del usuario, del paciente o del 
propio equipo o puedan ser causa de una avería futura. 

 
c.2. Mantenimiento correctivo 
Como tal se entiende la reparación de las averías que se pueden producir en las máquinas, como 
consecuencia de su utilización. 
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La empresa adjudicataria está obligada a realizar el mantenimiento integral de los equipos durante el 
periodo de vigencia del contrato, para lo cual dispondrá de un servicio de asistencia técnica que cuente 
con instalaciones y equipamiento técnico adecuado, así como personal técnico con experiencia en el 
equipamiento adjudicado. 
 
La cobertura, por tanto, incluirá todos los costes derivados del uso del equipamiento, a excepción de 
los consumos de energía eléctrica y otros consumibles no asociados al contrato, abarcará la totalidad 
del equipamiento objeto del contrato, incluyendo las manipulaciones incorrectas. Por tanto, el 
mantenimiento es total, incluyendo las malas operativas que se puedan dar y consistirán en la 
realización sobre los materiales de todo tipo de actuaciones para su reparación y puesta en servicio 
en los términos más exigentes posibles, sustituyendo todos los elementos mediante los recambios y 
accesorios originales que garanticen el correcto funcionamiento de los equipos sin límite alguno 
excepto por manipulaciones dolosas demostrables. 
 
El tiempo máximo de respuesta para la reparación de las averías no podrá ser superior a 24 horas, 
desde la comunicación del aviso, que se realizará, preferentemente, vía telefónica o e-mail. 
 
En el caso de que la reparación del equipamiento no pueda realizarse en el propio Centro, o suponga 
la inutilización del mismo, la empresa adjudicataria estará obligada a su sustitución por otro 
equivalente y en perfecto estado operativo, a criterio del Centro, mientras dure la reparación. Si la 
reparación se realiza en los talleres de la empresa adjudicataria, el transporte no supondrá cargo 
alguno para la OSI Barrualde-Galdakao ESI. 

 
Además, se realizará mantenimiento correctivo de los equipos sobre cualquier defecto que se detecte 
haga disminuir su rendimiento, que produzca un mayor consumo energético, de consumibles, etc. o 
que puedan llegar a poner en peligro la seguridad de los pacientes ya trabajadores. 
 
Tras cada operación de asistencia técnica sobre el equipamiento se deberá verificar que se mantienen 
las características y especificaciones técnicas iniciales y se garantizará la seguridad y funcionamiento 
correcto del material. 

 
Cuando un equipo sufra averías de forma reiterada que no sean consecuencia de manipulaciones 
incorrectas y que a juicio del servicio de Mantenimiento y/o Electromedicina aconsejen su sustitución, 
deberá ser cambiado por otro de similares características. 

 
Cuando se dé un uso incorrecto del equipo que provoque una avería en el material, el adjudicatario 
deberá realizar un informe detallado que dirigirá al responsable del servicio de Mantenimiento y/o 
Electromedicina de la OSI indicando las causas y los efectos, así como las acciones a adoptar que se 
consideren necesarias para evitar que se vuelvan a repetir esos usos incorrectos además de reunirse 
con los responsables de los Servicios correspondientes y los usuarios del equipamiento para explicar 
el correcto uso del material y evitar, de esa forma, que se vuelva a repetir la avería. 

 
Respecto de los recambios y materiales a cuenta del adjudicatario, además de la mano de obra, incluirá 
todos aquellos elementos necesarios para el correcto funcionamiento del equipamiento 
proporcionado. 
 
En ningún caso y bajo concepto alguno podrá verse reducida la actividad de la OSI Barrualde-Galdakao 
ESI, ocasionando alteraciones que afecten a un ininterrumpido y óptimo funcionamiento de los 
equipos adjudicados. 
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c.3. Mantenimiento de actualizaciones 
Del mismo modo, el mantenimiento de actualización será realizado sobre la totalidad de instalaciones, 
sistemas, equipos y sus accesorios, objeto del contrato. Tiene como finalidad mantener el 
equipamiento actualizado a la última versión y disponible en cuanto a las funcionalidades ofertadas y 
con que fue adquirido. Incluirá todos los elementos y materiales necesarios que pudiera necesitar para 
su actualización como por ejemplo el software. 
 
c.4. Mantenimiento Técnico legal 
Formará parte de las obligaciones del adjudicatario la realización de las operaciones de 
mantenimiento que reglamentariamente sean exigibles, por organismos comunitarios, estatales y/o 
autonómicos, siendo a cuenta del adjudicatario todos los gastos que se deriven como consecuencia 
del cumplimiento de dichas obligaciones, tales como los pagos de tasas, costes de inspecciones 
periódicas por OCAs, etc. El licitador incluirá en su oferta el programa de mantenimiento técnico legal 
oportuno. En el caso de cambios normativos durante la vigencia del contrato que obliguen a la 
modificación del programa de mantenimiento técnico-legal, el adjudicatario deberá comunicarlo con 
anterioridad a la OSI Barrualde-Galdakao ESI, y en todo caso adecuar su programa de mantenimiento 
técnico-legal a las nuevas exigencias legales, sin coste para la OSI Barrualde-Galdakao ESI. 

D. SERVICIO TÉCNICO 

Las empresas licitadoras especificarán en su oferta un plan de asistencia técnica para los equipos ofertados. 
En concreto, los licitadores deberán presentar documentación técnica de los equipos ofertados y la 
documentación acreditativa de los siguientes extremos: 

 
- Frecuencia del mantenimiento preventivo y precio anual del mismo. 
- Tipos de apoyo del mantenimiento correctivo (telefónico, acceso remoto, presencia del técnico, etc.) 
- Tiempo de respuesta de presencia del técnico para el mantenimiento correctivo 
- Nº de técnicos en la zona 
- Disponibilidad de servicio telefónico 
- Disponibilidad se servicio remoto 
- Disponibilidad de servicio presencia 

  
Se podrá, asimismo, incorporar otra documentación sobre características no requeridas, con objeto de 

cumplimentar un mejor conocimiento de la oferta presentada. Estas deberán ser recogidas en un capítulo 
aparte asignado como “otra documentación incorporada”. 

E. SERVICIO POSTVENTA – FORMACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 

El adjudicatario impartirá una completa formación en el manejo del equipo, en su más óptima utilización, 
tanto desde el punto de vista operativo como funcional. 

 
Esta formación deberá ir dirigida al personal que vaya a hacer uso de las mismas y que determine la OSI, 

además de cursos de mantenimiento para el personal técnico del Servicio de Electromedicina. De la misma 
forma deberán resolver las consultas y dudas de carácter técnico u operativo que les puedan llegar. 
 

Deberá incluirse el programa específico de los cursos, en su caso, profesorado y planificación prevista 
de los mismos. Su duración (en días/semana) y el número de técnicos asistentes, en cualquier caso, deberá 
conseguir el pleno rendimiento funcional del equipo con los profesionales usuarios del mismo. 

 
Se entiende, que la amplitud y calidad de la formación será la precisa para el perfecto manejo y máximo 

rendimiento de los equipos. Cualquier modificación/actualización de los equipos conllevará un periodo de 
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formación del personal en los mismos términos señalados anteriormente. Tras la formación realizada, el 
adjudicatario emitirá un certificado. 

 
Los adjudicatarios deberán entregar con el equipo al servicio destinatario y al Servicio de Mantenimiento 

de OSI Barrualde-Galdakao ESI, todos los Manuales, en formato papel y digital, íntegramente en español y/o 
euskera, correspondientes a la descripción y operatividad del equipo, y que serán como mínimo los siguientes: 

 

 De instalación 

 De uso 

 De mantenimiento y técnicos 

F. CONFIGURACION DE LAS OFERTAS 

Los licitadores deberán presentar su oferta técnica atendiendo a esta guía y en el orden en que se indica: 

 

1. Las empresas ofertantes se ajustarán en todos los casos y en su totalidad a las especificaciones 
técnicas mínimas solicitadas en los Pliegos del presente concurso, cuando estas figuran en él.  

En correspondencia con el párrafo anterior, deberán reflejarse en la oferta descriptiva del 
producto a que se concurra, los puntos de sus características por los que se cumplen todas y cada 
una de las especificaciones solicitadas. 

No se admitirán catálogos de características técnicas que no se ajusten estrictamente al modelo 
presentado en la oferta. 

 
2. Las empresas ofertantes, además del catálogo comercial del producto ofertado, vendrán 

obligadas a reflejar en hoja aparte las características más sobresalientes de su oferta. 
 

3. Las empresas ofertantes facilitarán expresamente en su oferta técnica los siguientes datos 
correspondientes a los equipos ofertados: 

a. Año de comienzo de fabricación de los productos. 

b. Período de vigencia en la fabricación de tales productos. 

c. Tiempo de garantía en la producción de repuestos desde el término de la vigencia en la 
producción. 

d. Sujeción a las normas de protección y/o seguridad, de acuerdo con la normativa legal 
en vigor en el momento de la oferta. 

 

4. Se incluirán todos aquellos elementos y accesorios que puedan ser necesarios para el correcto 
funcionamiento de los equipos.  
 

5. Se adjuntará un programa de asistencia técnica en la puesta en marcha de los equipos, relacionado 
con el uso eficiente de los mismos y la resolución de dudas y problemas que pudieran surgir en el 
inicio de su puesta en servicio.  

 

6. Se adjuntará un Plan de Mantenimiento Integral que describa de forma detallada la metodología 
de trabajo que proponen para la prestación de este servicio.  

 
7. En cuanto al Plan de Formación y Asistencia Técnica, se adjuntará: 

a. Plan de Formación de Personal para llegar al adiestramiento del equipo humano que 
posteriormente debe hacerse cargo del equipamiento sobre: uso, manejo y 
mantenimientos de usuario. Especificar metodología, número de personas, lugar y 
duración del mismo.  
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b. Plan de Formación y Asistencia técnica continuado, con teléfonos y otros sistemas de 
contacto que permitan, además, consultar problemas y dudas que puedan surgir en la 
actividad diaria. 

 
8. Las empresas ofertantes adjuntarán con su oferta técnica, lista de referencia de usuarios de los 

equipos semejantes al ofertado, indicando al menos: 

a. El modelo y fecha de instalación. 

b. La localización. 

 
9.  Además de lo anterior, las empresas licitadoras deberán adjuntar en su oferta técnica toda 

aquella información que se solicita en el presente pliego y la que considere de especial relevancia 
para la realización del proceso de evaluación, siendo vinculante en todo caso para la empresa 
adjudicataria a todos los efectos durante la ejecución contractual.  
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V. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

 
El presente pliego realizará el desglose de las características de los equipos en base a sus funcionalidades y 
necesidades. Las empresas ofertantes presentarán equipos y ofertas de acuerdo a lo indicado en las siguientes 
líneas. 
 
El presupuesto máximo asignado para este suministro es el siguiente: 
 

Lote Descripción  Unidades 
Importe neto 
total Licitar 

lote 

Importe neto total 
licitar IVA incluido 

Lote 1 
Renovación de equipamiento Unidad Técnica 
Endoscopia Respiratoria    

320.000,00 387.200,00 

  

Monitor grado médico 2 

  

Procesador-fuente de luz 1 

Procesador secundario 1 

Videobroncoscopio fino 1 

Videobroncoscopio terapéutico  1 

Ecobroncoscopio sectorial 1 

Toracoscopio 1 

Sistema de exploración ultrasonido alta gama 1 

Tarjeta vídeo 4K 1 

Carro endoscopia 1 

Monitor de carro de endoscopia 1 

Armario endoscópico  2 

Lote 2 Reprocesador de endoscopios 1 20.000,00 24.200,00 

 

A. CARACTERISTICAS TÉCNICAS EXIGIBLES  

 
Lote 1. Renovación de equipamiento para la Unidad Técnica Endoscopia Respiratoria 

 Monitor de grado médico. Características: 

 Monitor ULTRA HD 4K de tamaño mínimo 32”. 

 Capacidad de escalonado de imagen FULL HD a 4K. 

 Resolución mínima 3840 x 2160. 

 Cumplimiento de normativa: EMC (iec60601-1-2:2001) 

 Procesador-Fuente de Luz. Características: 

 Procesador con capacidad para proporcionar imágenes de alta definición. 

 Equipamiento con capacidad para proporcionar imágenes con calidad de imagen 4k y que 

permita la observación del patrón vascular y estructuras de la mucosa así como la 

observación de pequeñas estructuras como capitales. 

 Salida HD/SD SDI y salida digital de vídeo 12G SDI para la transferencia de imágenes en 

movimiento de la más alta calidad. 

 Sistema de iluminación con un mínimo de 4 bombillas tipo LED. 

 Función de pre-congelado de alta calidad. 
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 Procesador y fuente de luz estarán en un mismo módulo.  

 Memoria USB compatible para la captura de imágenes. 

 Compatible con sistema de captura de imágenes presente en el centro. 

 Procesador secundario. Características: 

 Dotado de alta definición. 

 Dotado de regulación automática de la ganancia. 

 Dotado de balance de blancos. 

 Salidas de señal HDTV analógica, al menos: 

o RGB 

o YPbPr (Vídeo por componentes) 

 Salidas de señal digital, al menos: 

o HD-SDI 

o SD-SDI 

o DVI 

 Videobroncoscopio fino. Características: 

 Longitud de trabajo mínima de 600 mm. 

 Diámetro máximo 4,2 mm. 

 Canal de trabajo con diámetro mínimo de 2 mm. 

 Sistemas ópticos y electrónicos que permitan el realce de patrones vasculares y otras 

estructuras de la mucosa. 

 Conectar estanco de un solo paso. 

 Angulaciones arriba 210º, abajo 130º, derecha e izquierda 120º 

 Campo de visión mínimo de 110º. 

 Videobroncoscopio Terapeutico. Características: 

 Longitud de trabajo mínima de 600 mm. 

 Diámetro máximo 6,1 mm. 

 Canal de trabajo con diámetro mínimo de 3 mm. 

 Sistemas ópticos y electrónicos que permitan el realce de patrones vasculares y otras 

estructuras de la mucosa. 

 Conectar estanco de un solo paso. 

 Angulaciones arriba 180º, abajo 130º, derecha e izquierda 120º 

 Campo de visión mínimo de 120º. 

 Ecobroncoscopio sectorial. Características: 

 Longitud de trabajo mínima de 600 mm. 

 Diámetro máximo 6,6 mm. 

 Canal de trabajo con diámetro mínimo de 2,2 mm. 

 Angulaciones arriba 160º, abajo 70º. 

 Campo de visión endoscópica mínimo de 80º. 20º Oblicua. 

 Toracoscopio. Características: 

 Longitud de trabajo mínima de 270 mm. 

 Diámetro máximo 8,3 mm. 

 Canal de trabajo con diámetro mínimo de 3 mm. 

 Sistemas ópticos y electrónicos que permitan el realce de patrones vasculares y otras 

estructuras de la mucosa. 

 Conectar estanco de un solo paso. 
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 Angulaciones arriba 180º, abajo 130º. 

 Campo de visión mínimo de 120º. 

 Compatible con alta frecuencia. 

 Compatible con láser. 

 Sistema de exploración ultrasonido alta gama. Características: 

 Dotado de monitor LCD mínimo de 23”. 

 Dotado de imagen más pura. 

 Dotado de eFocusing. 

 Dotado de Carving Image. 

 Dotado de nuevo Doppler de alta definición. 

 Dotado de técnicas elastográficas. 

 Compatible con el ecobroncoscopio que dispone la Unidad. 

 Tarjetas vídeo 4k. Características: 

 Resolución máxima de 4096 x 2160. 

 Dotada con dos entradas y dos salidas SDI 12G para señales en formato DCI 4K 

 Carro de endoscopia. Características: 

 Carro de endoscopias dotado de 4 baldas.  

 Carro con ruedas antiestáticas, dos de ellas con freno. 

 Carro metálico, pintado (galvanizado de alta calidad) con los accesorios necesarios para su 

funcionamiento, como por ejemplo: transformador, brazo ergonómico para monitor…. 

 Monitor de carro de endoscopia. Características: 

 Full HD 

 Tamaño mínimo 27”. 

 Armario endoscopios. Características: 

 Armario de secado y conservación de limpieza de los endoscopios. 

 Con capacidad para 4 endoscopios. 

 El endoscopio deberá permanecer colgado verticalmente. 

 Compatible con trazabilidad 

 
El equipamiento de este lote deberá ser compatible con los dispositivos y aparatología, con los que está 
equipada la sala destinada a la realización de procedimientos relacionados con broncoscopia y pleura en este 
centro. Se hace necesario que los equipos sean compatibles entre sí, ya que el uso de equipos incompatibles 
puede provocar lesiones al usuario y/o daños a los equipos. 
 
Es condición indispensable para este lote, que los licitadores presenten su oferta económica desglosada por 
cada uno de los equipos que componen el lote. 
 
Lote 2. Reprocesador de endoscopios 

 Reprocesador automático de endoscopia flexible con capacidad para 1 endoscopio flexible de todas 

las especialidades: digestivo, eco-endoscopia, broncoscopia, urología, cistoscopias, 

otorrinolaringología, así como endoscopia rígida. 

 En conformidad con estándares de aplicación internacional, EN ISO 15883-1,4, TS/ISO 15883-5. 

Marcado CE bajo número de organismo notificado. 

 Compatibilidad con todas las marcas y modelos de endoscopios del mercado. 
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 Carga y descarga superior de los endoscopios, para favorecer la ergonomía de los operarios durante 

la jornada de trabajo.  

 Control individualizado de cada uno de los canales de trabajo, con alarmas y mensajes en pantalla de 

los posibles avisos/errores de manera clara.  

 Test de fugas en continuo, a lo largo de todo el proceso, con cancelación del programa en caso de 

pérdida de presión. 

 Procesos de alta desinfección química, basados en la capacidad microbicida del ácido peracético.  

 Productos químicos específicos para uso a temperatura ambiente y compatibles con todo tipo de 

endoscopios flexibles 

 Tiempos de trabajo alrededor de 20 minutos para ciclo de alta desinfección, incluyendo: test de 

fugas, prelavado, lavado, enjuague, tiempo de desinfección (12 minutos), enjuague y purga con aire 

de canales.  

 Tiempos de trabajo alrededor de 25 minutos para ciclo de esterilización acorde con ISO 14937, 

incluyendo: test de fugas, prelavado, lavado, enjuague, esterilización (19 minutos), enjuague y purga 

con aire de canales. 

 Secado interno de los canales mediante purgas de aire con filtro estéril. 

 Ciclo de auto desinfección de cámara, circuitos y filtros de agua, programable. 

 Ciclo específico para la recogida de muestras microbiológicas de agua según norma. 

 Sistema de obtención de agua estéril a través de filtros de diferente micraje. 

 Impresora térmica integrada. Puerto USB incluido.  Posibilidad de exportación de datos en remoto 

hacia otras impresoras, softwares de trazabilidad o de gestión de pacientes por ethernet. 

 

Los equipos a suministrar tendrán que cumplir las especificaciones, composición y características establecidas 

como mínimas en este apartado. Si alguna de las características establecidas en las especificaciones técnicas 

determinara una marca o modelo exclusivo, éstas serán tomadas únicamente como guía u orientación, sin 

que el hecho de no ajustarse exactamente sea causa de exclusión. 
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