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1. OBJETO DEL CONTRATO 

1.1  Definición 
 
El objeto de la contratación es la adquisición del siguiente equipamiento para la OSI Barakaldo-Sestao: 

 Rinolaringovideoscopio con canal de trabajo 

 Rectoscopio portátil con endoscopio digital 

 

1.2 Contenido de la prestación 
 
El contrato incluirá la adquisición del siguiente equipamiento para la OSI Barakaldo-Sestao: 

 Rinolaringovideoscopio con canal de trabajo 

 Rectoscopio portátil con endoscopio digital 
 

Siendo por cuenta de la empresa adjudicataria todos los gastos que de estas actividades se pudieran 
derivar.  

 

1.3 Normativa 
 
Los productos y accesorios deberán estar conformes, en el momento en que se realice su entrega, con 
las condiciones que les sean de aplicación, constando la declaración conforme del fabricante que acre-
dite el cumplimiento de las normas técnicas de aplicación obligada para cada uno de los equipos que 
oferten. Asimismo, deberán acompañar a la ficha técnica de los productos la copia de los certificados 
de marcado CE de los mismos. Cuando corresponda, se acreditarán las certificaciones que se precisen 
derivadas de cualquier otra normativa que sea de aplicación. 
 
En definitiva, los equipos ofertados cumplirán en todo momento con la normativa europea en vigor, 
las firmas comerciales que participen en este procedimiento de selección que oferten equipos o apa-
ratos de procedencia extranjera, vendrán obligados a presentar un certificado de homologación de los 
citados equipos o aparatos, conforme a las normas vigentes en el país de origen, para su utilización en 
el mismo. 
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I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

2.1 Características del equipamiento 
 

LOTE 1. RINOLARINGOVIDEOSCOPIO CON CANAL DE TRABAJO 

Características mínimas 

Campo de visión mayor o igual 90º 

Profundidad de campo mayor o igual 3-40 mm. 

Diámetro Extremo distal menor o igual 5 mm. 

Diámetro Sección de Inserción menor o igual 5,5 mm. 

Angulación Sección Curvatura mayor o igual: 
-Arriba: 120º 
-Abajo: 120º 
-Izquierda: 60º 
-Derecha: 60º 

Distancia mínima visible menor o igual 2,5mm 

Dirección de la visión: 90º 

Longitud de trabajo mayor o igual 300mm 

Sistema Captación imagen: Integrado, en color Alta Definición (HD) 

Compatible con sistema Olympus de las series 190, existentes en el Hospital 

Sistema desinfección: Inmersión en líquido desinfectante y lavadora de endoscopios 

 

LOTE 2. RECTOSCOPIO PORTÁTIL CON ENDOSCOPIO DIGITAL 

Características mínimas 

Endoscopio digital Full HD con luz fría blanca 

Sistema capaz de hacer fotos y grabar vídeo 

Sistema portátil que permita diagnóstico en punto de atención al paciente con un mínimo de 6 horas 
de autonomía 

Canal de insuflación integrado en el mango del sistema óptico 

Sistema insuflación manual, con fungibles y filtros específicos para cada uso 

Canal de trabajo que posibilite la introducción de instrumentos para la toma de biopsias y para la rea-
lización de procedimientos (hemostasia, lavado, tatuaje de lesiones) 

Consola de trabajo portátil con teclado integrado 

Pantalla de consola Full HD  

Maletín de almacenamiento y transporte compacto con capacidad para almacenar y transportar todas 
las partes del dispositivo 
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2.3 Muestras 
 
A fin de proceder a la valoración técnica de los materiales y equipamiento, los Servicios implicados 

podrán solicitar muestras del equipamiento, demostraciones o presentaciones suficientes con visitas a 

otras instalaciones. 

 

3. MANTENIMIENTO Y GARANTÍA 

Todos los equipos deberán tener una garantía mínima de 2 años. La empresa adjudicataria dispondrá 
de un servicio de mantenimiento durante la vida útil del equipo, para lo cual dispondrá de un servicio 
de asistencia técnica que cuente con instalaciones y equipamiento técnico adecuado, así como perso-
nal técnico con experiencia en el equipamiento adjudicado. 

Durante todo el periodo de vida útil, la empresa adjudicataria deberá ser capaz de llevar a cabo todas 
aquellas actuaciones de mantenimiento de carácter preventivo y correctivo, o de modificación, actua-
lización o mejora que sean necesarias con la finalidad de garantizar una adecuada utilización, durabili-
dad, buen estado de conservación y seguridad de los equipos objeto del contrato, así como de todos 
sus componentes y accesorios. 

Todas las actuaciones de mantenimiento se han de ejecutar con el conocimiento y la autorización pre-
via del Servicio de mantenimiento de la OSI Barakaldo-Sestao. 

El adjudicatario deberá mantener un adecuado stock de los materiales que permita la máxima rapidez 
en las reparaciones.  
 
Siempre que se produzca una actuación de la empresa adjudicataria, ya sea por la realización de man-
tenimiento preventivo o correctivo, deberá emitir un parte de trabajo, en el que se incluyan como 
mínimo, los siguientes conceptos debidamente cumplimentados, en su caso: 
 

 Fecha 

 Ubicación 

 Modelo 

 Número de serie 

 Características de la avería 

 Material de repuesto 

 
Tras cada operación de asistencia técnica sobre el equipamiento se deberá verificar que se mantienen 
las características y especificaciones técnicas iniciales y se garantizará la seguridad y funcionamiento 
correcto del material. 
 

4. SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO  

El suministro del equipamiento se realizará en las fechas acordadas por el Centro con un preaviso de 
15 días, en la ubicación que se determine para cada uno de los equipos/accesorios. 



 
 

 

   5 

En el supuesto de que la instalación del equipo suministrado generara algún gasto, estos gastos serán 
por cuenta de la empresa adjudicataria.  

La entrega de los equipos se efectuará en un transporte adecuado, considerando las limitaciones de 
infraestructuras de la OSI Barakaldo-Sestao, siendo responsabilidad exclusiva del proveedor el mante-
nimiento de las condiciones de la mercancía hasta el momento de su entrega, y la emisión por parte 
de éste del acta de recepción conforme.  

Todos los aparatos y elementos comprendidos en este pliego para los que se disponga de estuche pro-
tector de conservación, se entenderán incluidos en la oferta realizada por el candidato. 

Para todos los artículos que componen el objeto del presente contrato, se entenderá incluido cualquier 
componente, conexión, pieza, utensilio, canalización, accesorio, material, equipo, elementos de segu-
ridad y protección (fijos, móviles y opcionales) etc., necesarios para su completo y óptimo funciona-
miento, es decir, el equipamiento se entregará en perfectas condiciones de uso para el fin al que va 
destinado. La instalación comprende la entrega en el Centro destinatario y el montaje en los locales de 
destino definitivo, así como cualquier otra operación requerida para su completa puesta a disposición. 

La ubicación definitiva del equipamiento y su instalación será determinada por la Sección correspon-
diente del Centro.  

La empresa adjudicataria, una vez instalados los equipos y en presencia de personal técnicamente cua-
lificado autorizado por el Centro, realizará las pruebas necesarias que acrediten el funcionamiento del 
equipo suministrado, quedando reflejada en el Acta debidamente firmada por el responsable autori-
zado del Centro. La empresa adjudicataria deberá coordinar la puesta en marcha con el Servicio de 
Electro medicina de la OSI, al menos una semana antes de efectuar la entrega del equipo.  

5. ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN 

Para garantizar el buen funcionamiento del servicio, la empresa adjudicataria adoptará las medidas 
necesarias para realizar las siguientes funciones: 

 Asesoramiento y formación a los usuarios de las máquinas y /o equipos. 

 Establecimiento de contacto con los técnicos de la empresa adjudicataria con el fin de 

agilizar las reparaciones. 

 Gestión de solicitud de repuestos de uso frecuente.  

 Organización y registro de las visitas de los técnicos. 

 Configuración de los equipos según las necesidades del servicio. 

La empresa adjudicataria realizará estas funciones ateniéndose en todo momento a las normas esta-
blecidas por la OSI Barakaldo-Sestao, y siguiendo las instrucciones de la Unidad en la que el equipo esté 
destinado. 

El adjudicatario se compromete a formar e informar al personal que designe la OSI Barakaldo-Sestao, 
tanto desde el punto de vista operativo como funcional y distribuido en módulos: 

 Aprendizaje. 

 Asesoramiento. 
 Actualizaciones. 
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La formación incluirá la formación-información inicial, previa a la puesta en marcha y la formación con-
tinuada del equipo humano responsable del manejo Se aportará la información necesaria para facilitar 
la formación del personal que efectuará las inspecciones periódicas y el mantenimiento preventivo. 

 

6. FACTURACIÓN  

Facturación una vez firmada el acta de recepción para el suministro de equipos.  

 

7. COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL 

El adjudicatario se compromete a adoptar las medidas oportunas para el cumplimiento de la legislación 
ambiental correspondiente al equipo suministrado y al retirado, en especial los referidos a gestión de 
residuos, para lo cual entregará al hospital la documentación necesaria que así lo acredite. 

 

8. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Según “Dosier Informativo en materia de prevención de riesgos laborales” que se adjunta a la docu-
mentación del presente expediente. 
 

El personal del adjudicatario deberá cumplir las normas laborales y las normas de Prevención de Ries-
gos Laborales, comprometiéndose a entregar a OSI Barakaldo-Sestao la documentación que le sea exi-
gida para acreditar dicho cumplimiento. 

 

9. PROTECCIÓN DE DATOS 

En el caso que durante la prestación de los servicios incluidos en este Pliego se tuviera acceso a datos 
de carácter personal, la empresa adjudicataria se compromete con la firma del contrato a las siguientes 
obligaciones: 

 
a. No aplicará o utilizará los datos de carácter personal con un fin distinto al que se precise 

este contrato.  
 

b. No comunicará los citados datos, ni siquiera para su conservación, a otras personas.  
 

c. Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal deberán ser des-
truidos o devueltos al responsable del tratamiento de la OSI Barakaldo-Sestao, al igual que 
cualquier soporte o documentos en que conste algún dato tratado. 

 
d. En el caso de que el encargado del tratamiento de datos destine aquéllos a otra finalidad, 

los comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será considerado 
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también responsable del tratamiento de datos, respondiendo de las infracciones en que 
hubiera incurrido personalmente.  

 

Es responsabilidad de la empresa adjudicataria la destrucción segura de toda la información contenida 
y de la parte del equipamiento que pueda haber almacenado datos protegidos por la normativa sobre 
Protección de Datos. 

El adjudicatario, en el momento de formalización del contrato, firmará la Addenda que se especifica en 

el ACUERDO de 26 de junio de 2017, del Consejo de Administración del Ente Público Osakidetza-Servicio 

vasco de salud, por el que se regulan Cláusulas de Protección de Datos de Carácter Personal cuya inclu-

sión debe considerarse en supuestos de Contratación Administrativa por Osakidetza-Servicio vasco de 

salud.   
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II. ESPECIFICACIONES ADMINISTRATIVAS 
 

10. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE 

 DENOMINACIÓN 

 
Uds. VALOR UNITARIO  

PRESUPUESTO  
(IVA EXCLUIDO) 

      

LOTE 1 
RINOLARINOVIDEOSCOPIO CON 
CANAL DE TRABAJO 

1 uds. 18.000,00€  18.000,00€ 

      

LOTE 2 
RECTOSCOPIO PORTÁTIL CON 
ENDOSCOPIO DIGITAL 

1 uds. 24.500,00€  24.500,00€ 

      

  
TOTAL PRESUPUESTO MÁXIMO (sin IVA) 42.500,00€ 

 

 

11. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

Procedimiento: Abierto. 
 
Tramitación: Ordinaria. 
 
Número máximo de adjudicatarios: sólo podrá adjudicarse a un único licitador por lote. 
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12.  CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

12.1 Criterios basados en Juicios de Valor (SOBRE C) 
 

 
VALORACIÓN TÉCNICA:      46 puntos 

 
 
La valoración técnica se realizará sobre la documentación técnica y/o los equipos presentados, de 
acuerdo con las siguientes puntuaciones:  
 

ASPECTOS A VALORAR PUNTUACIÓN 

Características técnicas Hasta 46 puntos 
 

Sólo continuarán en el proceso de adjudicación aquellas propuestas que alcancen en esta fase al menos 
23 PUNTOS, límite mínimo establecido como UMBRAL que en caso de no superarse significará la elimi-
nación automática de la oferta. 

 
En este sobre no se deberá incluir ninguna referencia al precio de los aparatos ya que supondría su 
automática exclusión del procedimiento. 
Con objeto de facilitar el proceso de evaluación y selección deberá proporcionarse la máxima descrip-
ción, hojas de datos técnicos de producto, y toda aquella documentación/ información que el licitador 
considere oportuno para la valoración de la oferta. La falta de información, ausencia de hojas de datos 
de producto de los componentes ofertados o respuesta a las cuestiones técnicas planteadas que no 
pueda ser debidamente contrastada podrá ser motivo de que la oferta no sea valorada. 
 
 
 
12.2. Criterios basados en Fórmulas (SOBRE B) 

 

 
 

FÓRMULAS:      54 puntos 
 

 

ASPECTOS A VALORAR PUNTUACIÓN 

Criterios económicos Hasta 54 puntos 

 
 
La ponderación de este criterio se efectuará según las reglas de la proporcionalidad y, en consecuencia, 
asignando el máximo de puntos a la oferta más barata y al resto proporcionalmente, con arreglo a la 
siguiente fórmula: 
  

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 = {[ 
Oferta más baja

Oferta de la Empresa 
𝑥 0,75] + [

Importe Licitación − Oferta de la empresa

Importe Licitación −  oferta más baja 
𝑥 0,25]} 𝑥 54 

 
 
Los precios ofertados, en ningún caso, podrán superar los precios de licitación indicados en el presente 
pliego. 
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13. GARANTÍAS PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

Garantía Provisional: No se requiere. 
 
Garantía Definitiva: No se requiere. 
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