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DEBAGOIENEKO ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA 
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA DEBAGOIENA 

 

PLIEGO DE BASES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE UN MONITOR Y VIDEOLARINGOSCOPIOS PARA EL MANEJO 

DE LAS VIAS AÉREAS DIFICILES 

 

INTRODUCCIÓN: 

La OSI Debagoiena precisa renovar el monitor  así como los videolaringoscopios que dispone en el bloque quirúrgico 

para el manejo de las vías aéreas difíciles. 

 

ASPECTOS LEGALES  

 

Los licitadores acreditarán, mediante la oportuna documentación, que el material ofertado cumple la legislación 

vigente, Real Decreto 1591/2009 de 16 de octubre por el que se regulan los productos sanitarios, Reglamento (UE) 

2017/745, y demás normativa de desarrollo sobre productos sanitarios, Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 

de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 en lo concerniente al Software incluido, siendo por cuenta 

del adjudicatario cualquier gasto que se derive de su aplicación. Asimismo, deberán acompañar a la ficha técnica 

de los productos la copia de los certificados de marcado CE de los productos.  

Los productos y accesorios deberán estar conformes, en el momento en que se realice su entrega, con las 

condiciones que les sean de aplicación, constando la declaración conforme del fabricante que acredite el 

cumplimiento de las normas técnicas de aplicación obligada para cada uno de los equipos que oferten.  

Asimismo, cuando corresponda, se acreditarán las certificaciones que se precisen derivadas de cualquier otra 

normativa que sea de aplicación. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

Monitor: 

- Tamaño mínimo del monitor igual o superior a 8” 

- Autonomía mínima de 2 horas. 

- Sistema interno de captación de imágenes y grabación de vídeos que puedan ser posteriormente 

exportables. 



 

 

- Pantalla táctil 

- Puerto HDMI que permita conectar con un monitor externo 

- Compatible para videolaringoscopios solicitados 

Videolaringoscopios de adulto (con palas nº3, nº 4 y pala D-Blade) 

- Compatible con monitor solicitado 

- Reutilizables 

- Espátula de laringoscopio MACINTOSH tamaños 3,4 y D 

- Documentación de imágenes y secuencias de vídeo 

- Validado para los métodos de desinfección a baja temperatura hasta máximo de 60º C. 

- Posibilidad de realizar limpieza y desinfección manual/mecánica. 

- Visualización en HD (800 px) 

 

En Arrasate /Mondragon 

 

Begoña Arnedo Gonzalez 

Anestesista de la OSI Debagoiena 
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