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DOCUMENTO 3

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

LICITACION, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, DEL
SUMINISTRO DE EJERCICIOS DE INTERCOMPARACION PARA EL
LABORATORIO DE ABASTECIMIENTO DEL CONSORCIO DE AGUAS BILBAO-
BIZKAIA
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1. OBJETO DEL CONTRATO

La presente licitacién tiene por objeto la contratacién del “Suministro de
ejercicios de intercomparacién para el Laboratorio de Abastecimiento del
Consorcio de Aguas Bilbao—Bizkaia” situado en la ETAP de Venta Alta en
Arrigorriaga.

2. OBLIGACIONES TECNICAS DEL CONTRATO DEL SUMINISTRO

2.1 CARACTERISTICAS TECNICAS

El suministro de los ejercicios de intercomparacién debe abarcar todas las familias
de pardmetros incluidos en el alcance de acreditacién del Laboratorio de
Abastecimiento, asi como las matrices para las que posee dicha acreditacion.

PARAMETROS MICROBIOLOGICOS

Deberan incluir el 100% de los parametros incluidos en el nuevo Real Decreto
3/2023 para las matrices agua de consumo y de captacion para consumo, asf
como otros parametros considerados de interés para cubrir el alcance de
acreditacion del Laboratorio de Abastecimiento.

Los parametros seran los siguientes y se participard a lo largo del afio en el
numero de distribuciones que se indican en la siguiente tabla (se incluyen también
3 rondas adicionales, por si se da el caso de tener que repetir alguna):

Microbiologia (MB)
o Potabl Denominacion Rondas/afi
uas Potables ondaas/ano
& QWAS
Recuento a 22°C
Recuento Coliformes Totales PT-WT-412 10
Recuento Enterococos
Recuento Escherichia coli
Recuento Clostridium Perfrlngens PT-WT-413 10
Recuento Pseudomona Aeruginosa
Deteccion Leglonella espec'les (bajo nl'vel) o PT-WT-423 3
Recuento Legionella especies por cultivo (bajo nivel)
Deteccion de Colifagos somaticos
e . . L. PT-WT-431 1
Cuantificacién de Colifagos somaticos
L. " Denominacion "
Aguas superficiales/bafio/recreo Rondas/afio
QWAS
Recuento Coliformes Totales
Recuento Enterococos
. PT-WT-419 4
Recuento Escherichia coli
Deteccién Salmonella spp
n industrial Denominacion Rondas/a
ua Inaustria ondas/ano
g QWAS
Deteccion Leg.lonella pneumophlla PT-WT-417 4
Recuento Legionella pneumophila
Deteccion Legionella especies
_ : PT-WT-418 4
Recuento Legionella especies
Solicitud de repeticion de rondas extra MB estimadas 3

Tabla 1: Participacion anual en ensayos de aptitud de microbiologia
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PARAMETROS FiSICO — QUIMICOS

Deberan incluir al menos el 95% de los parametros del Real Decreto 3/2023 para
aguas de consumo y aguas de captacidon para consumo, asi como otros
parametros considerados de interés para cubrir el alcance de acreditacion del

Laboratorio de Abastecimiento.

Los pardmetros seran los siguientes y se participard a lo largo del afio en el
numero de distribuciones que se indican en la siguiente tabla (se incluyen también

3 rondas adicionales, por si se da el caso de tener que repetir alguna):

Fisico - quimica (FQ)

Denominacion "
Agua Potable (tratada) AQUACHECK Rondas/afio
Componentes inorganicos mayoritarios (agua dura) 1HP 1
Componentes inorganicos mayoritarios (agua blanda) 1SP 1
Nutrientes (agua dura) 2HP 1
Nutrientes (agua blanda) 2SP 1
L. ) Denominacion "

Agua Superficie y Subterranea AQUACHECK Rondas/afio
Componentes inorganicos mayoritarios (agua dura) 1H 1
Componentes inorganicos mayoritarios (agua blanda) 1S 2
Nutrientes (agua dura) 2H 1
Nutrientes (agua blanda) 2S 2
Otras determinaciones 3 5
Subproductos inorgénicos de desinfeccion 3A 5
Cloro libre 3B 5
Metales 4 5
Metales toxicos 5 5
Trihalometanos y compuestos orgdnicos volatiles 6A 5
Benceno 6C 2
Pesticidas organoclorados 7A 5
Hidrocarburos arométicos policiclicos 7C 5
Triazinas 8B 5
PFOS, PFOA 26 3
Nonilfenol 34D 1
Bisfenol A

Benceno 34) 1
Acrilamida 37 3
Microcistinas 3 3
Acidos Haloacéticos 44 4
Diclofenaco 57 1
PFAS 67 1
Solicitud de repeticién de rondas extra FQ estimadas 3

Tabla 2: Participacidon anual en ensayos de aptitud de fisico-quimica

2.2.- CARACTERISTICAS PARTICULARES

Las muestras se deberdn enviar por mensajeria urgente conforme al
calendario previamente establecido.

Se pondra a disposicion del cliente toda la informacién complementaria que
se necesite para la correcta realizacién del ejercicio (instrucciones de
preparacion de muestras, etc.)
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- Para cada pardmetro la organizacidon realizard los correspondientes
tratamientos estadisticos de los resultados.

- Para cada ronda, se elaborara un informe detallado que incluird datos sobre
la preparacion/seleccion de las muestras, tablas con los resultados de todos
los participantes, los métodos empleados, el andlisis estadistico y los graficos
correspondientes.

- Aparte del informe general, se remitira un informe personalizado para cada
laboratorio y para cada ronda.

- Para garantizar la confidencialidad, el sistema de gestién asignara a cada
laboratorio participante un cédigo que le permitira identificar sus resultados,
quedando su identidad protegida frente al resto de participantesy a la propia
organizacion del circuito.

- La organizacion realizara los correspondientes estudios de uniformidad y
estabilidad de las muestras segun los criterios de la IUPAC y la norma ISO
13528 o equivalente.

3. CALENDARIO DE EJERCICICIOS DE INTERCOMPARACION

Los ejercicios de intercomparacién se repartiran a lo largo del afio de forma
escalonada siguiendo un calendario previo que deberd adjuntarse a la presente

oferta.
Venta Alta, 13 de febrero de 2023
La Directora del Contrato La Subdirectora de Laboratorio
Fdo.: Maite Cabafias Alonso Fdo.: Elena Aspichueta Lopez
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