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I. Objeto 

 

El objeto del presente documento es describir las Prescripciones Técnicas que debe reunir 

el Procedimiento que se convoca para el Suministro de un microscopio quirúrgico para el 

servicio de ORL de la OSI Bilbao Basurto, así como sus condiciones de suministro, instalación y 

puesta en marcha. En la microcirugía de otorrinolaringología (ORL) se necesita una calidad 

de imagen y una visualización de alto nivel. Los microscopios de otorrinolaringología permiten 

a los especialistas llevar a cabo intervenciones quirúrgicas de ORL complejas y mínimamente 

invasivas con un nivel de precisión elevado y obtener así los mejores resultados clínicos 

posibles. En el caso del equipamiento objeto de este expediente, se ha dado de baja uno de 

estos equipos, siendo necesaria su reposición, para seguir prestando el servicio actual. 

 

Lote  Descripción lote Uds 
Precio de licitación 

(sin IVA) 

Total licitado 

(sin IVA) 

Total licitado 

(con IVA) 

1 
Suministro de un microscopio quirúrgico para el 

servicio de ORL,OSI Bilbao Basurto. 
1 37.000,00 € 37.000,00 € 44.770,00 € 

 

Los términos seguidamente descritos forman parte inseparable y son de igual cumplimiento 

para todos los licitadores del concurso que las descripciones técnicas del/los equipos a 

adquirir. 

2.  Prescripciones generales. 

 

2.1 Los equipos a suministrar tendrán que cumplir con las especificaciones, composición y 

características establecidas como mínimas en el apartado de “Especificaciones Técnicas”. Si 

alguna de las características establecidas en las especificaciones técnicas determinara una 

marca o modelo exclusivo, éstas serán tomadas únicamente como guía u orientación, sin que 

el hecho de no ajustarse exactamente sea causa de exclusión. 

 

2.2 Con objeto de facilitar el proceso de evaluación y selección deberá proporcionarse la 

descripción más precisa de los equipos propuestos, incluyendo sus correspondientes hojas de 

datos técnicos de producto y, toda aquella documentación/información que el licitador 

considere oportuna para la valoración de la oferta. La falta de información, ausencia de hojas 

de datos de producto de los componentes ofertados o respuesta a las cuestiones técnicas 

planteadas que no pueda ser debidamente contrastada podrá ser motivo de que la oferta 

no sea valorada. 

 

2.3 Se adjuntará un programa de asistencia técnica en la puesta en marcha de los equipos, 

relacionado con el uso eficiente de los mismos y la resolución de dudas y problemas que 

pudieran surgir en el inicio de puesta en servicio. 

2.4 En todos los casos, el equipamiento ofertado debe ser totalmente compatible con el 

sistema de información del Hospital. Corre a cargo del licitador realizar la completa 

integración con el mismo. 
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2.5 En todos los casos se incluirán todos aquellos elementos y accesorios que puedan ser 

necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos. 

 

2.6 El equipamiento deberá incluir siempre los elementos y dotación necesarios para su 

correcto funcionamiento. 

3.  Descripción y especificaciones técnicas mínimas del equipo solicitado 

 

3.1. Características técnicas y funcionales de los armarios: 

Los licitadores, en su oferta técnica deberán acreditar el cumplimiento de cada una de 

las características mínimas exigidas en este apartado, a través de un documento 

denominado “Check list requisitos mínimos y de juicio de valor”. Para ello, siguiendo el guion 

indicado a continuación, indicarán la siguiente información 

 

 Columna A: Característica mínima exigida. 

 Columna B: Cumple: si/no. 

 Columna C: Justificación del cumplimiento. (En caso de que se pueda incluir un 

dato que avale su cumplimiento) 

 Columna D: Referencia a la página de su manual de usuario, ficha técnica o 

catálogo, en la que se acredita el cumplimiento. Los documentos de referencia 

deben de ser originales del fabricante. No se admitirán fichas técnicas redactadas 

por distribuidores no fabricantes de los equipos. 

 

El objeto de este documento es confirmar que la oferta del licitador cumple con todas y 

cada una de las características mínimas exigidas a continuación. 

 

Check list cumplimiento requisitos mínimos expediente 2023/01377 Suministro de microscopio quirúrgico para el servicio 

de ORL de la OSI Bilbao Basurto 

Requisitos mínimos Lote 1 Microscopio quirúrgico 

1.      Estativo de suelo con sistema rodante. 

2.      Microscopio quirúrgico para ORL con sistema de zoom y enfoque manual. 

3.      Distancia de trabajo regulable, valor mínimo de 200 mm. 

4.      Tubo binocular principal con capacidad de movimiento de 180º. 

5.      Oculares granangulares 12,5x con ajuste dióptrico y sistema de ajuste para usuarios con gafas. 
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de ORL de la OSI Bilbao Basurto 

6.      Sistema iluminación LED. 

7.      Corrección apocromática en todo el sistema óptico. 

8.      Empuñadura ergonómica para uso con una sola mano. 

 

 

 

Bilbao a 29 de mayo de 2023 

 

 
 

 

Fdo. Aitor Zabala López Maturana, Jefe de servicio de ORL. 
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