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I. Objeto 

 

El objeto del presente documento es describir las Prescripciones Técnicas que debe reunir 

el Procedimiento que se convoca para el Suministro de Sistema de prueba de esfuerzo para 

Medicina Nuclear, OSI Bilbao Basurto, así como sus condiciones de suministro, instalación y 

puesta en marcha.  

 

La adquisición de este sistema de prueba de esfuerzo es necesaria por baja del 

equipamiento anterior. Este sistema se utiliza en colaboración con cardiología para las 

pruebas de cardiología nuclear, por lo que es necesario para la prestación de la asistencia 

sanitaria de la OSI Bilbao Basurto. 

 

Lo
te

 

Art  Descripción artículo Uds 

Precio ud. 

licitación 

(sin IVA) 

Precio máx 

licitación 

(sin IVA) 

Precio máx 

licitación (con 

IVA) 

1 1 Consola sistema de prueba de esfuerzo 1 14.500,00 € 14.500,00 € 17.545,00 € 

  2 Tapiz rodante sistema de prueba de esfuerzo 1 8.000,00 € 8.000,00 € 9.680,00 € 

   
Total Lote 1 Suministro de Sistema de prueba de 

esfuerzo para Medicina Nuclear, OSI Bilbao Basurto 
    22.500,00 €  27.225,00 € 

 

 

Los términos seguidamente descritos forman parte inseparable y son de igual cumplimiento 

para todos los licitadores del concurso que las descripciones técnicas del/los equipos a 

adquirir. 

 

2.  Prescripciones generales. 

 

2.1 Los equipos a suministrar tendrán que cumplir con las especificaciones, composición y 

características establecidas como mínimas en el apartado de “Especificaciones Técnicas”. Si 

alguna de las características establecidas en las especificaciones técnicas determinara una 

marca o modelo exclusivo, éstas serán tomadas únicamente como guía u orientación, sin que 

el hecho de no ajustarse exactamente sea causa de exclusión. 

 

2.2 Con objeto de facilitar el proceso de evaluación y selección deberá proporcionarse la 

descripción más precisa de los equipos propuestos, incluyendo sus correspondientes hojas de 

datos técnicos de producto y, toda aquella documentación/información que el licitador 

considere oportuna para la valoración de la oferta. La falta de información, ausencia de hojas 

de datos de producto de los componentes ofertados o respuesta a las cuestiones técnicas 
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planteadas que no pueda ser debidamente contrastada podrá ser motivo de que la oferta 

no sea valorada. 

 

2.3 Se adjuntará un programa de asistencia técnica en la puesta en marcha de los equipos, 

relacionado con el uso eficiente de los mismos y la resolución de dudas y problemas que 

pudieran surgir en el inicio de puesta en servicio. 

2.4 En todos los casos, el equipamiento ofertado debe ser totalmente compatible con el 

sistema de información del Hospital. Corre a cargo del licitador realizar la completa 

integración con el mismo. 

 

2.5 En todos los casos se incluirán todos aquellos elementos y accesorios que puedan ser 

necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos. 

 

2.6 El equipamiento deberá incluir siempre los elementos y dotación necesarios para su 

correcto funcionamiento. 

 

3.  Descripción y especificaciones técnicas mínimas del equipo solicitado 

 

 

Los licitadores, en su oferta técnica deberán acreditar el cumplimiento de cada una de 

las características mínimas exigidas en este apartado, a través de un documento 

denominado “Check list requisitos mínimos y de juicio de valor”. Para ello, siguiendo el guion 

indicado a continuación, indicarán la siguiente información 

 

 Columna A: Característica mínima exigida. 

 Columna B: Cumple: si/no. 

 Columna C: Justificación del cumplimiento. (En caso de que se pueda incluir un 

dato que avale su cumplimiento) 

 Columna D: Referencia a la página de su manual de usuario, ficha técnica o 

catálogo, en la que se acredita el cumplimiento. Los documentos de referencia 

deben de ser originales del fabricante. No se admitirán fichas técnicas redactadas 

por distribuidores no fabricantes de los equipos. 

 

El objeto de este documento es confirmar que la oferta del licitador cumple con todas y 

cada una de las características mínimas exigidas a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:concursos.osibilbaobasurto@osakidetza.eus


   

 

 

 

 
  Exp 2023/01736 

 Pliego de bases técnicas para el Suministro de Sistema de prueba de esfuerzo para Medicina Nuclear, OSI Bilbao 

Basurto 

 

 

pág 4 de 5 págs. 

Avda. Montevideo, 18,  
48013 BILBAO (BIZKAIA) 
 concursos.osibilbaobasurto@osakidetza.eus 

 

Cumplimiento requisitos mínimos expdte 2023/01736 Suministro de Sistema de prueba de esfuerzo para Medicina 

Nuclear, OSI Bilbao Basurto. 

Requisitos mínimos Lote 1 Art. 1 Consola 

1. Se podrán exportar datos en PDF.  

2. Herramientas avanzadas de ayuda a la toma de decisiones clínicas que aporten mejoras a la revisión de datos. 

3. El software debe generar tablas de sumario, tendencias y un informe final para su revisión y confirmación por 

personal especializado. 

4. El menú de configuración debe permitir la configuración de preferencias de usuario y disponer de diferentes 

protocolos de esfuerzo, con un mínimo de 100 protocolos. 

5. Conexión con monitores de presión no invasiva. 

6. Permitir el archivo en formato completo con todos los registros ECG de los distintos escalones. 

7. Frecuencia de muestreo como mínimo de 1000 muestras/segundo por cada canal. 

8. Integración completa en el HIS e historia informatizada del hospital. 

9. Dispondrá de una impresora instalada en el carro de transporte. 

10. Monitorización continua en tiempo real de 12 derivaciones de ECG. 

11. Informe final automático y configurable que incluirá como mínimo un resumen estadístico, tendencias y ECG 

de reposo. 

12. Carro ergonómico con freno como mínimo en 2 ruedas. 

Requisitos mínimos Lote 1 Art. 2 Tapiz rodante 

1. Facilidad de accesibilidad para los pacientes. 

2. Aceleración y desaceleración precisas. 

3. Peso de paciente, que puede soportar, mínimo 200 Kg. 

4. Botón de parada de seguridad. 

5. Superficie caminadora: anchura entre 50 y 60 cm. Largura entre 150 y 160 cm. 

6. Velocidad: entre 0,1-15 Km/h. 
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Cumplimiento requisitos mínimos expdte 2023/01736 Suministro de Sistema de prueba de esfuerzo para Medicina 

Nuclear, OSI Bilbao Basurto. 

7. Podrá ser inclinable como mínimo un 20 %. 

8. Se podrá manejar desde la consola. 

 

 

mailto:concursos.osibilbaobasurto@osakidetza.eus

		2023-07-04T07:46:49+0200
	JAVIER DIAGO FERNANDEZ




