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1. OBJETO DEL CONTRATO

1.1 Definicion
El objeto de la contratacion es la adquisicion del siguiente equipamiento para la OSI Barakaldo-Sestao:

e Equipo medicion elasticidad y dureza del higado.

1.2 Contenido de la prestacion

El contrato incluira la adquisicion del siguiente equipamiento para la OSI Barakaldo-Sestao:

e Equipo medicion elasticidad y dureza del higado.

Siendo por cuenta de la empresa adjudicataria todos los gastos que de estas actividades se pudieran
derivar.

1.3 Normativa

Los productos y accesorios deberdn estar conformes, en el momento en que se realice su entrega, con
las condiciones que les sean de aplicacidn, constando la declaracién conforme del fabricante que acre-
dite el cumplimiento de las normas técnicas de aplicacion obligada para cada uno de los equipos que
oferten. Asimismo, deberan acompafiar a la ficha técnica de los productos la copia de los certificados
de marcado CE de los mismos. Cuando corresponda, se acreditaran las certificaciones que se precisen
derivadas de cualquier otra normativa que sea de aplicacion.

En definitiva, los equipos ofertados cumplirdn en todo momento con la normativa europea en vigor,
las firmas comerciales que participen en este procedimiento de seleccidn que oferten equipos o apa-
ratos de procedencia extranjera, vendran obligados a presentar un certificado de homologacion de los
citados equipos o aparatos, conforme a las normas vigentes en el pais de origen, para su utilizacién en
el mismo.
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1. ESPECIFICACIONES TECNICAS

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

2.1 Caracteristicas del equipamiento

LOTE 1. EQUIPO DE MEDICION ELASTICIDAD Y DUREZA DEL HIGADO

Caracteristicas minimas

Cuantificacion de la fibrosis del higado y del bazo
Técnica no invasiva
Pantalla LCD tactil color de al menos 19”

Permitir la realizacién de Elastografia hepatica transitoria con vibracién controlada
Evaluar la fibrosis hepatica en KPa
Evaluar la fibrosis esplénica en KPa
Permitir evaluar la esteatosis hepética a través del software (medido en dB/m)
Intervalos minimos de trabajo:
¢ Rigidez hepatica: 1,5KPa
e Esteatosis hepatica: 100dB/m
e Rigidez del bazo: 6KPa
3 puertos USB 3.0
2 conectores de sonda
Salida video HDMI
Conexién DICOM
Dotado de ruedas para transporte

2 discos duros SSD. Uno de software de al menos 128Gb y otro de almacenamiento de datos de al
menos 256 Gb

2.2. Muestras

A fin de proceder a la valoracidn técnica de los materiales y equipamiento, los Servicios implicados
podran solicitar muestras del equipamiento, demostraciones o presentaciones suficientes con visitas a
otras instalaciones.

3. MANTENIMIENTO Y GARANTIA

Todos los equipos deberan tener una garantia minima de 2 afios. La empresa adjudicataria dispondra
de un servicio de mantenimiento durante la vida atil del equipo, para lo cual dispondra de un servicio
de asistencia técnica que cuente con instalaciones y equipamiento técnico adecuado, asi como perso-
nal técnico con experiencia en el equipamiento adjudicado.

Durante todo el periodo de vida Uutil, la empresa adjudicataria debera ser capaz de llevar a cabo todas
aquellas actuaciones de mantenimiento de caracter preventivo y correctivo, o de modificacion, actua-
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lizacidén o mejora que sean necesarias con la finalidad de garantizar una adecuada utilizacidn, durabili-
dad, buen estado de conservacién y seguridad de los equipos objeto del contrato, asi como de todos
sus componentes y accesorios.

Todas las actuaciones de mantenimiento se han de ejecutar con el conocimiento y la autorizacidén pre-
via del Servicio de mantenimiento de la OSI Barakaldo-Sestao.

El adjudicatario debera mantener un adecuado stock de los materiales que permita la maxima rapidez
en las reparaciones.

Siempre que se produzca una actuacién de la empresa adjudicataria, ya sea por la realizacidn de man-
tenimiento preventivo o correctivo, deberd emitir un parte de trabajo, en el que se incluyan como
minimo, los siguientes conceptos debidamente cumplimentados, en su caso:

e Fecha
e Ubicacion
e Modelo

e Numero de serie
e Caracteristicas de la averia
e Material de repuesto

Tras cada operacion de asistencia técnica sobre el equipamiento se deberd verificar que se mantienen
las caracteristicas y especificaciones técnicas iniciales y se garantizara la seguridad y funcionamiento
correcto del material.

4. SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO

El suministro del equipamiento se realizara en las fechas acordadas por el Centro con un preaviso de
15 dias, en la ubicacion que se determine para cada uno de los equipos/accesorios.

En el supuesto de que la instalacién del equipo suministrado generara algun gasto, estos gastos seran
por cuenta de la empresa adjudicataria.

La entrega de los equipos se efectuara en un transporte adecuado, considerando las limitaciones de
infraestructuras de la OSI Barakaldo-Sestao, siendo responsabilidad exclusiva del proveedor el mante-
nimiento de las condiciones de la mercancia hasta el momento de su entrega, y la emisién por parte
de éste del acta de recepcion conforme.

Todos los aparatos y elementos comprendidos en este pliego para los que se disponga de estuche pro-
tector de conservacion, se entenderan incluidos en la oferta realizada por el candidato.

Para todos los articulos que componen el objeto del presente contrato, se entendera incluido cualquier
componente, conexidn, pieza, utensilio, canalizacidn, accesorio, material, equipo, elementos de segu-
ridad y proteccion (fijos, méviles y opcionales) etc., necesarios para su completo y éptimo funciona-
miento, es decir, el equipamiento se entregara en perfectas condiciones de uso para el fin al que va
destinado. La instalacién comprende la entrega en el Centro destinatario y el montaje en los locales de
destino definitivo, asi como cualquier otra operacién requerida para su completa puesta a disposicion.
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La ubicacién definitiva del equipamiento y su instalacidn sera determinada por la Seccién correspon-
diente del Centro.

La empresa adjudicataria, una vez instalados los equipos y en presencia de personal técnicamente cua-
lificado autorizado por el Centro, realizara las pruebas necesarias que acrediten el funcionamiento del
equipo suministrado, quedando reflejada en el Acta debidamente firmada por el responsable autori-
zado del Centro. La empresa adjudicataria deberd coordinar la puesta en marcha con el Servicio de
Electro medicina de la OSI, al menos una semana antes de efectuar la entrega del equipo.

5. ASESORAMIENTO Y FORMACION

Para garantizar el buen funcionamiento del servicio, la empresa adjudicataria adoptara las medidas
necesarias para realizar las siguientes funciones:

e Asesoramiento y formacion a los usuarios de las maquinas y /o equipos.

e Establecimiento de contacto con los técnicos de la empresa adjudicataria con el fin de
agilizar las reparaciones.

e Gestidn de solicitud de repuestos de uso frecuente.

e Organizacion y registro de las visitas de los técnicos.

e Configuracion de los equipos segun las necesidades del servicio.

La empresa adjudicataria realizara estas funciones ateniéndose en todo momento a las normas esta-
blecidas por la OSI Barakaldo-Sestao, y siguiendo las instrucciones de la Unidad en la que el equipo esté
destinado.

El adjudicatario se compromete a formar e informar al personal que designe la OSI Barakaldo-Sestao,
tanto desde el punto de vista operativo como funcional y distribuido en mddulos:

e Aprendizaje.
e Asesoramiento.
e Actualizaciones.

La formacidn incluira la formacion-informacién inicial, previa a la puesta en marcha y la formacion con-
tinuada del equipo humano responsable del manejo Se aportara la informacidn necesaria para facilitar
la formacidn del personal que efectuard las inspecciones periddicas y el mantenimiento preventivo.

6. FACTURACION

Facturacién una vez firmada el acta de recepcidn para el suministro de equipos.
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7. COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

El adjudicatario se compromete a adoptar las medidas oportunas para el cumplimiento de la legislacién
ambiental correspondiente al equipo suministrado y al retirado, en especial los referidos a gestién de
residuos, para lo cual entregara al hospital la documentacidn necesaria que asi lo acredite.

8. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

Segun “Dosier Informativo en materia de prevencion de riesgos laborales” que se adjunta a la docu-
mentacidn del presente expediente.

El personal del adjudicatario deberd cumplir las normas laborales y las normas de Prevencion de Ries-
gos Laborales, comprometiéndose a entregar a OSI Barakaldo-Sestao la documentacion que le sea exi-
gida para acreditar dicho cumplimiento.

9. PROTECCION DE DATOS

En el caso que durante la prestacion de los servicios incluidos en este Pliego se tuviera acceso a datos
de cardcter personal, laempresa adjudicataria se compromete con la firma del contrato a las siguientes
obligaciones:

a. No aplicara o utilizara los datos de caracter personal con un fin distinto al que se precise
este contrato.

b. No comunicara los citados datos, ni siquiera para su conservacion, a otras personas.

¢. Unavez cumplida la prestacién contractual, los datos de caracter personal deberdn ser des-
truidos o devueltos al responsable del tratamiento de la OSI Barakaldo-Sestao, al igual que
cualquier soporte o documentos en que conste algun dato tratado.

d. En el caso de que el encargado del tratamiento de datos destine aquéllos a otra finalidad,
los comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, serd considerado
también responsable del tratamiento de datos, respondiendo de las infracciones en que
hubiera incurrido personalmente.

Es responsabilidad de la empresa adjudicataria la destruccion segura de toda la informacidn contenida
y de la parte del equipamiento que pueda haber almacenado datos protegidos por la normativa sobre
Proteccion de Datos.

El adjudicatario, en el momento de formalizacién del contrato, firmara la Addenda que se especifica en
el ACUERDO de 26 de junio de 2017, del Consejo de Administracion del Ente Publico Osakidetza-Servicio
vasco de salud, por el que se reqgulan Cldusulas de Proteccion de Datos de Cardcter Personal cuya inclu-
sion debe considerarse en supuestos de Contratacion Administrativa por Osakidetza-Servicio vasco de

salud.
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II. ESPECIFICACIONES ADMINISTRATIVAS

10. VALORACION DEL EXPEDIENTE

5 Uds.
DENOMINACION VALOR UNITARIO PRESUPUESTO

(IVA EXCLUIDO)

EQUIPO MEDICION ELASTICIDAD

LOTE 1 Y DUREZA DEL HIGADO

1 uds. 112.000,00€ 112.000,00€

TOTAL PRESUPUESTO MAXIMO (sin IVA) 112.000,00€

11. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

Procedimiento: Abierto.
Tramitacion: Ordinaria.

Numero maximo de adjudicatarios: sélo podra adjudicarse a un unico licitador por lote.

] Firmado
A n a Ia n digitalmente por
Anaiansi
S | Fecha: 2023.08.28
10:44:45 +02'00"



		2023-08-28T10:44:45+0200
	Anaiansi




