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1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es el “SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA EL SERVICIO DE
OTORRINOLARINGOLOGIA DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE ZALLA (osl
EZKERRALDEA-ENKARTERRI CRUCES 0S63)”, asi como sus condiciones de suministro,
instalacién y puesta en marcha.

1.1. Justificacion de necesidad e idoneidad del contrato

Lo licitado a través de este contrato permitird a Osakidetza dotar a de un equipamiento
de primer orden al Centro de Alto Rendimiento de Zalla, dotando de los medios técnicos
necesarios para dar asistencia en el Servicio de Otorrinolaringologia en las mejores

condiciones a los pacientes.

1.2. Justificacion de insuficiencia de medios en contratos de servicios

No procede.

1.3. Procedimiento de adjudicacion

Atendiendo al importe de contratacion se solicita su contratacién por
Procedimiento Abierto simplificado de acuerdo con la Ley 9/2017 de Contratos del
Sector Publico.

2. AMBITO Y ALCANCE DEL CONTRATO

El contrato pretende renovar y dotar al nuevo Centro de Alto Rendimiento de
Zalla, adaptandolo a las necesidades de los servicios implicados y teniendo en
consideracion los avances que ha sufrido esta tecnologia.

El equipamiento se divide en los lotes siguientes:

= |ote 1: Torre Videoendoscopia
= |Lote 2: Videorrinolaringoscopio Flexible

2.1. Organizaciones implicadas o lugar de prestacion y/o ejecucion

El centro al que van destinados estos equipos es el Centro de Alto Rendimiento
de Zalla perteneciente a la OS| EZKERRALDEA-ENKARTERRI_CRUCES, 0S63)
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Distribucion de niumero de unidades de equipos:

Equipamiento Unidades
= Lote 1: Torre Videoendoscopia
= Lote 2: Videorrinolaringoscopio Flexible 1
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3. LOTES:

3.1. Lotes: Objeto / Descripcion / Codigos. PPT
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CPV: 33100000-1

< IMPORTE
LOTE DESCRIPCION UNIDADES
(SIN IVA)
Torre Videoendoscopia 1 75.000,00 €
Videorrinolaringoscopio Flexible 1 32.000,00 €
TOTAL 107.000,00 €
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4. REQUISITOS NORMATIVOS Y ETIQUETAS O CERTIFICACIONES GENERALES

El contrato se regira por:

Las clausulas contenidas en este pliego y las especificaciones del PCAP que forma
parte integrante del mismo.

Por cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratacién tanto a nivel
estatal como de la Comunidad Auténoma de Euskadi y que resulten aplicables en el
ambito de la misma.

Los licitadores acreditardn, mediante la oportuna documentacion, que el
equipamiento ofertado cumple con la legislacion y la normativa espanola y
comunitaria vigente que sea de aplicacién (Real Decreto 1591/2009 de 16 de
octubre por el que se regulan los productos sanitarios, Reglamento (UE) 2017/745
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los productos
sanitarios), asi como la que pudiera producirse durante el periodo de vigencia de la
garantia, siendo por cuenta del adjudicatario cualquier gasto que se derive de su
aplicacion.

5. REQUISITOS NORMATIVOS Y ETIQUETAS O CERTIFICACIONES POR LOTES

No procede

6. REQUISITOS TECNICOS GENERALES

6.1. Requisitos técnicos generales aplicables a todos los lotes:

Los equipos a suministrar tendran que cumplir con las especificaciones,
composicidn y caracteristicas establecidas como minimas en el apartado de 7.1
(Requisitos técnicos excluyentes por lote). Si alguna de las caracteristicas
establecidas en las especificaciones técnicas determinara una marca o modelo
exclusivo, éstas serdan tomadas Unicamente como guia u orientacidn, sin que el
hecho de no ajustarse exactamente sea causa de exclusion.

Con objeto de facilitar el proceso de evaluacién y seleccién debera proporcionarse
la maxima descripcién, hojas de datos técnicos de producto (Product Data), e
informacién que permita realizar una completa valoracion de las diferentes
ofertas presentadas. La falta de informacién, ausencia de hojas de datos de
producto de los componentes ofertados o respuesta a las cuestiones técnicas
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planteadas que no pueda ser debidamente contrastada podra ser motivo de que
la oferta no sea valorada.

En todos los casos, el equipamiento ofertado debe ser totalmente compatibles
con el sistema de informacién del Hospital. Corre a cargo del licitador realizar la
completa integracién con el mismo.

En todos los casos se incluiran todos aquellos elementos y accesorios que puedan
ser necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos.

El equipamiento debera incluir siempre los elementos y dotacidén necesarios para
su correcto funcionamiento.

Las empresas ofertantes facilitaran expresamente en su oferta técnica los
siguientes datos correspondientes a los equipos ofertados:

a. Ano de comienzo de fabricacién de los productos.
b.  Periodo de vigencia en la fabricacidn de tales productos.

c. Tiempo de garantia en la produccién de repuestos desde el término de la
vigencia en la produccion. Minimo de 10 afios.

d. Sujecién a las normas de proteccién y/o seguridad, de acuerdo con la
normativa legal en vigor en el momento de la oferta.

Las empresas ofertantes adjuntaran con su oferta técnica, lista de referencia de
usuarios de los equipos semejantes al ofertado, indicando al menos el modelo y
fecha de instalacion, asi como la localizacién.

En todos los casos cuando se trate de equipos con Radiaciones lonizantes se
incorporard el Servicio de Radiofisica y Radioproteccion. En estos casos, en
referencia a las pruebas de aceptacion, se deberd cumplir lo indicado por el RD
1976/1999 en su articulo 11, puntos 5y 6, esto es, “las pruebas de aceptacién de
los equipos, cuyos parametros a verificar tendran que estar detallados en las
especificaciones de compra, debera realizarlas el suministrador del equipamiento
en presencia de un representante del comprador que sea técnicamente
cualificado y los resultados que se obtengan deberan constar en un informe
elaborado por el suministrador y aceptado por el representante del comprador,
con objeto de que sirvan de referencia para los siguientes controles de calidad” y
“se considerardn requisitos minimos exigibles para la aceptacion, el cumplimiento
de las caracteristicas técnicas expresadas en las especificaciones de compra y la
adecuacién de los resultados de las pruebas de aceptacion, a los niveles y
tolerancias previstos en los documentos de normalizacién nacionales o
internacionales aplicables”
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6.2. Requisitos técnicos generales aplicables a los lotes que necesiten
integracion con C05-Electromedicina.

Lotes que necesitan integracion con CO5 — Electromedicina:

Lote 1: Torre Videoendoscopia

Con el objetivo de garantizar la continuidad asistencial, Osakidetza ha establecido que
CO5-Electromedicina es la Plataforma Corporativa para la Integracién de los resultados
de las pruebas electromédicas en la Historia Clinica electrdnica y el intercambio de
informacién entre dispositivos y aplicaciones médicas en base a procesos.

La incorporacién de la plataforma C05-Electromedicina para la creacién y modelado de
los diversos procesos de intercambio de informaciéon entre los dispositivos y
aplicaciones médicas ha permitido a Osakidetza obtener los siguientes beneficios:

e Disponer de una plataforma unica para aportar soluciones de integracion a
todo tipo de dispositivos y soluciones de electromedicina.

e Disponer de una uUnica forma de disefiar y plantear las soluciones de
integracion e intercambio de informacion.

e Utilizando estandares clinicos como DICOM para la gestion de las imagenes
y mensajeria HL7 para la recepcidn y envio de origenes, ordenes de trabajo, asi
como resultados de las pruebas realizadas.

e  Mantener y securizar un Unico punto de control para los procesos de
integracion e intercambio de informacion.

e  Obtener la capacidad de aplicar reglas de negocio y seguridad corporativas
de una manera conjunta.

e  Minimizar los recursos técnicos necesarios para la integracién de soluciones
de electromedicina.

e Posibilitar la aplicacién de una metodologia de mejora continua en estos
procesos.

e Aportar un interlocutor comun a los distintos fabricantes y marcas para la
optimizacién de su relacién con Osakidetza.

e Evitar la necesidad de multiples proyectos con sus servidumbres, esfuerzos
y costos.

En la actualidad esta plataforma se encuentra dando servicio a nivel corporativo
a toda la Red de Osakidetza,

° Estda implantada en arquitectura de escalabilidad horizontal y alta
disponibilidad.
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e  Presta servicio a equipamiento de electromedicina en cada una de las
Organizaciones de Servicio Integradas, en un total de mas de 150 centros
incluyendo la totalidad de areas asistenciales.

CO05 proporciona actualmente las siguientes funcionalidades bdsicas relacionadas con
la gestion de los procesos relacionados con los resultados del equipamiento de
electromedicina:

e  Gestion de los origenes y 6rdenes de trabajo de las pruebas (citacion,
censos de hospitalizacidn y urgencias, etc.).

e Envio de listas de trabajo a las aplicaciones y equipos que lo requieren.

e Adquisicion y homogeneizacidn de los resultados de las pruebas, ya sean
informes, datos o imagen.

e Aporte de los criterios de seguridad corporativos en la recepcién de los
resultados (identificacién del profesional, identificacidn del paciente, validacién
de resultados, etc.).

° Envio de resultados a los distintos repositorios corporativos (Gestor
documental, Sistemas Externos, Osabide, etc.,).

e Gestidn de los circuitos de integracion relacionados con la imagen médica.

e Monitorizacién y alertas clinicas.

C05 se encuentra implantado a nivel corporativo en una arquitectura de escalabilidad
horizontal que cumple con los estdndares marcados por EJIE para este tipo de
arquitecturas.
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7.1. Requisitos técnicos excluyentes por lote
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7.1.1. LOTE 1: Torre Videoendoscépia
7.1.2 Torre Videoendoscopia
7.1.2.1 CARACTERISTICAS MINIMAS
7.1.2.1.1 Equipo de endoscopia formado por procesador de imagen, fuente de luz, monitor y teclado.
7.1.2.1.2 Equipo con resolucién de imagen Full HD (1920 X 1080p)
7.1.2.1.3 Equipo con fuente de luz de tecnologia LED.
7.1.2.1.4 Equipo con posibilidad de documentacién de imagenes y videos
7.1.2.1.5 Equipo con conexién USB para la exportacién de la documentacién de imdagenes y videos del paciente
7.1.2.1.6 Compatibilidad con videorrinolaringoscopios flexibles
7.1.2.1.7 Compatibilidad con cabezales de cdmara.
7.1.2.1.8 Posibilidad de realizacidn de la funcion estroboscdpica
7.1.2.1.9 Posibilidad de visualizacion de las imagenes y videos grabados
7.1.2.1.10 Funcién de red: exportacidon e importacidn de datos del paciente
7.1.2.1.11 El equipo se debe conectar al PACs del centro hospitalario.
7.1.2.1.12 Instrumental
7.1.2.1.12.1 |Cabezal de cdmara
7.1.2.1.12.1.1 | Debe brindar calidad de imagen Full HD o superior
7.1.2.1.12.1.2 | Debe tener al menos 2 botones programables
7.1.2.1.12.1.3 | La frecuencia de imagen debe ser de 50/60Hz
7.1.2.1.12.1.4 | Debe ser sumergible
7.1.2.1.12.2 |Fotdforo
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7.1.2.1.12.2.1 | Debe tener iluminacién LED

7.1.2.1.12.2.2 | El tamafio del campo luminoso debe oscilar entre 30mm y 150mm

7.1.2.1.12.2.3 | Debe ser a pilas

7.1.2.1.12.2.4 | Las pilas deben tener como minimo un rendimiento de 18 horas

7121123 Optica de visién frontal panoramica 02, 3 mm @, longitud 14 cm, esterilizable en autoclave, con conductor de luz de fibra 6ptica
incorporado, color distintivo verde.

7121124 Optica de vision foroblicua panoramica 302, 3 mm @, longitud 14 cm, esterilizable en autoclave, con conductor de luz de fibra 6ptica
incorporado, color distintivo rojo.
Otoscopio. Cabezal de otoscopio con conductor de luz de fibra dptica incorporado, mango portapilas. Espéculo otolégico para un solo uso,

7.1.2.1.12.5 | 2,5 mm @ exterior, pediétrico, envase de 1000 unidades y Espéculo otoldgico para un solo uso, 4 mm @ exterior, para adultos, envase de
1000 unidades. Ldmpara de repuesto.

11
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7.1.2. LOTE 2: Videorrinolaringoscopio Flexible

7.1.2 Videorrinolaringoscopio Flexible

7.1.2.1 CARACTERISTICAS MINIMAS

7.1.2.1.1 Videorrinolaringoscopio con luz LED integrada en el mismo dispositivo, sin necesidad de una segunda conexién a una fuente de luz.
7.1.2.1.2 | Didmetro exterior distal aproximado de 3,8 mm.

7.1.2.1.3 | Longitud util aproximada de 30 cm.

7.1.2.1.4 | Direccién visual 0°.

7.1.2.1.5 | Acodamiento arriba/abajo de 135°/135° o superior.

12
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Requisitos técnicos no excluyentes por lote

No procede.

Numero maximo de lotes a los que licitar

No procede.

Numero maximo de adjudicatarios por lotes (si los hubiera)

Un adjudicatario por lote.

8. VARIANTES TECNICAS

No se admiten variantes.

9. LUGAR / PLAN DE PUESTA DE MARCHA

El lugar de ubicacién de los equipos clinicos viene establecido en el apartado 2.1 de
este pliego. El adjudicatario entregara los equipos en el Centro de Alto Rendimiento de
Zalla segun indicacién de la Subdireccion General de Infraestructuras. El plan de puesta
en marcha se consensuara con la Subdireccidén de Infraestructuras y las OSI a las que

van destinada, en este caso OSI EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES, asi como, su
instalacion.

10. MODELO DE GESTION

10.1. Equipo organizativo

10.2.

Debe existir por parte de la empresa adjudicataria disposicion de medios
materiales y humanos suficientes para garantizar el buen desarrollo del contrato,
con las caracteristicas que se describen en este pliego.

Medios personales adscritos a la ejecucion del contrato

El personal adscrito a la ejecucidon del contrato no tendra vinculacion con
OSAKIDETZA y dependera Unica y exclusivamente del contratista, el cual asumira
la condicion de empresario con todos los derechos y deberes respecto a dicho

personal, con arreglo a la legislacion vigente y a la que en lo sucesivo se
promulgue.

13
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Responsables técnicos: existird una persona responsable como figura referente y
de contacto con la Direccion General de Osakidetza y los centros de la red
asistencial, que se adecue a la normativa linguistica de Osakidetza establecida en
el PCAP.

La empresa adjudicataria incorporard el organigrama de la empresa. A su vez
detallara la plantilla de personal que trabaja en la empresa y que podria asignar
a este proyecto, indicando nimero de intérpretes por idioma, asi como la
estructura y procedimientos que empleara para la gestion del servicio.

Los dafos y perjuicios que por cualquier motivo (mala practica, negligencia, dolo,
etc.) pudiera ocasionar el personal puesto a disposicién por la empresa
adjudicataria en la ejecucidn del servicio, seran responsabilidad del contratista.

El personal puesto a disposicion por la empresa adjudicataria, debera estar en
todo momento sujeto a las normas de conducta, decoro y comportamientos
genéricos establecidas para el desarrollo de este tipo de servicios. Si el personal
no procediera con la debida correccion o fuera poco cuidadoso en el
cumplimiento de su cometido, la Direccidon General podra exigir al adjudicatario
la sustitucion del trabajador para la realizacién de los servicios objeto de este
contrato.

La empresa adjudicataria queda obligada y serd responsable de todo el personal
propio o subcontratado que emplee en la ejecucién de los trabajos contratados.
Quedara obligada, del mismo modo, al cumplimiento de la legislacidn laboral
vigente en referencia a dicho personal.

Todos los gastos de cardcter social, asi como los relativos a tributos del referido
personal serdn por cuenta de la empresa adjudicataria.

El adjudicatario esta obligado al cumplimiento de todo lo establecido en la
legislacién laboral y de seguridad social vigente en todo momento. Asimismo,
dotard al personal de todos los medios de seguridad necesarios para el
cumplimiento de la legislacidn en Seguridad e Higiene en el trabajo.

Medios materiales adscritos a la ejecucion del contrato

Los equipos ofertados se suministraran con todos aquellos dispositivos o
elementos de interconexion, accesorios de anclaje o fijacidn necesarios para un
total y correcto funcionamiento y obtencién de los correspondientes permisos y
autorizaciones requeridos por la legislacion vigente y, si fuera el caso,
debidamente integrados con los Sistemas de Informacién de que disponga el
Hospital. Serdn montados en los locales de destino definitivo, indicando las
actuaciones necesarias para la introduccidon del equipamiento a la sala, y

14
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considerando las obras provisionales que sean precisas. Se incluirdn todos
aquellos equipos e instalaciones auxiliares necesarios para el correcto
funcionamiento del equipo principal. Se retiraran los elementos de embalaje o
cualquier otro residuo que se produzca en el montaje, comprometiéndose a dejar
la zona libre de obstaculos y en buen estado de limpieza.
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11.EJECUCION / FACULTAD DE INSPECCION / PLAN DE TRABAJO /
PROGRAMA DE TRABAIJO

11.1. Condiciones de ejecucion

11.1.1.Condiciones de suministro

La adquisicidon que se concursa, incluye no sdélo el suministro de los equipos
sino también el cumplimiento de las condiciones y obligaciones que se
detallan a continuacion:

11.1.1.1. Adquisicion del equipo

Se entiende por equipo el conjunto completo del equipo, maquina u aparato
con todos los accesorios imprescindibles para su funcionamiento.

Se entiende también como equipo, para todos aquellos equipos que
incluyan software, la actualizacién del mismo cuando fuera necesaria, asi
como las licencias de uso.

11.1.1.2. Manuales

Los adjudicatarios deberan entregar con el equipo, al servicio destinatario y
al Hospital, todos los Manuales integramente en castellano y/o Euskera,
correspondientes a la descripcidn y operatividad del equipo, y que seran
como minimo los siguientes:

a. De instalacion: aportando ademas del manual de instalacién, la
informacidén y rotulado sobre los equipos que representen un riesgo
especial para el paciente.

b. De uso: con las caracteristicas del equipo, una explicacién detallada
de los principios de funcionamiento, de los controles, operaciones de
manejo y seguridad del paciente, alarmas y operaciones rutinarias
para verificacion del funcionamiento apropiado del equipo previsto
a su uso diarios, etc.

c. De mantenimiento y técnicos: incluiran esquemas eléctricos vy
mecanismos completos, despiece, recambios y accesorios,
operaciones de mantenimiento preventivo, calibraciéon y ayuda en la
localizacidon de averias, etc., y tendran como destinatario el Servicio
Técnico de Electromedicina de la propiedad.

Los rétulos, indicadores y etiquetas del equipo también deberan estar en
castellano y/o Euskera y ser suficientemente explicativos.

16
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Toda la documentacion se entregara en el formato escogido por la
propiedad, ya sea en papel como digital o incluso ambos.

11.1.2.Trabajos profesionales que aplica el presente contrato

Se detalla una relacién no exhaustiva de los trabajos profesionales que aplica el presente

contrato:

La empresa adjudicataria deberd considerar la ejecucion de todas aquellas tareas

necesarias para asegurar la correcta puesta en marcha del suministro de cada uno de las

organizaciones sanitarias contemplados en el presente expediente.

Tareas de asistencia técnica que incluyen la revision conjunta de los datos de
partida disponibles para integrar en Historia Clinica, incluyendo trabajos de
consultoria, soporte y desarrollo durante la duracién del contrato.

Ejecucion de revisién de necesidades con el objeto de identificar y capturar las
necesidades del equipamiento y poder elaborar el informe de revisién y adaptacién
a Osakidetza para la posterior validacion por parte de Osakidetza.

Suministro, instalacién, configuracién, etiquetado, integracion y puesta en marcha
de cada equipamiento.

Presencia in situ del personal técnico adecuado que pueda prestar formacién,
soporte al uso del equipamiento en las organizaciones sanitarias correspondientes.
Certificacién de puesta en marcha del conjuntamente con Osakidetza, de acuerdo
con los procedimientos que se establezcan para ello.

Ejecucion de subsanaciones sobre las configuraciones e integracion del
equipamiento realizadas cuando no respondan a la calidad esperada y requisitos
solicitados.

Documentacidn de los trabajos realizados, lo que incluye inventarios, resultado de
la instalacion, memoria técnica, etc.

Transferencia de conocimiento, dirigida a Osakidetza, incluyendo la entrega de
documentacién.

Con caracter general, se incluyen trabajos de jefatura de proyecto, lo que incluye
gestidon y seguimiento de proyecto, revision de trabajos, trabajos de logistica y
planificacion, control de ejecucion, etc

11.1.3.Condiciones de aceptacion e instalacion del equipo

La instalacion y puesta en funcionamiento de los equipos se realizara de
forma coordinada con la Organizacion Sanitaria Integrada (OSI de aqui en
adelante) y en presencia del personal del Servicio al que va dirigido y de un
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técnico de la Seccidn de Electromedicina La OSI autorizard y supervisara la
instalacién del mismo (en coordinacion con el Servicio de Ingenieria y
Mantenimiento y la Subdireccién de Infraestructuras). La fecha de
instalaciéon debera ser comunicada a dicho Servicio y al que vaya dirigido con
antelacion suficiente, con el correspondiente calendario de actuaciones.

La empresa adjudicataria debera realizar la integracion completa de los
equipos, en los casos que sea posible, con todos los sistemas de informacidn
de que disponga el Hospital (PACS, SIL, HIS, RIS...etc.).

La empresa adjudicataria, una vez instalado el equipo, realizara la prueba o
test de aceptacion técnica correspondiente. Estas pruebas se realizardn en
presencia del personal, técnicamente cualificado, autorizado por la
propiedad.

Se considera condiciéon imprescindible para cumplir las especificaciones
técnicas, a la recepcion del material adjudicado, la entrega de la
documentacion o manuales de usuario en Euskera y/o castellano (3 juegos)
y la documentacidn técnica o manuales de servicio técnico con inclusién de
despieces, planos o esquemas, identificacién de componentes, métodos de
calibraciones externas o internas, resolucion de averias, configuracion
técnica, etc.; asi como las recomendaciones de mantenimientos preventivo,
predictivo y correctivo a realizar en el equipo.

11.1.4.De los requisitos de entrega e instalacion

La empresa adjudicataria, en su oferta técnica, indicarad claramente las
condiciones iddneas de instalacidn y los requisitos necesarios que deberan
cumplir los Centros destinatarios del equipamiento para el correcto
funcionamiento del producto ofertado desde su puesta a disposicién en el
Centro.

A los efectos de lo enunciado en el parrafo anterior se entenderd por puesta
a disposicion en el Centro, con caracter general, su instalacién y puesta en
funcionamiento o, segun el caso, su entrega en los almacenes del mismo o
en los del proveedor cuando existan causas que asi lo aconsejen, previa
conformidad de las partes.

De acuerdo con lo expresado en el parrafo primero de este punto, se
indicaran explicitamente al menos:

a. Las necesidades de espacio fisico util necesario
b. Las fuentes de suministro de energia necesarias y sus caracteristicas.
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c. Las fuentes de gases y otros fluidos (refrigerantes, lavado, etc.)
necesarios y sus caracteristicas.

d. Necesidades de espacio fisico util necesario.

e. Los consumos estimados de energia, gases y otros fluidos necesarios
del equipamiento ofertado.

f. Necesidad de realizacién de obras para la adaptacién de los equipos
ofertados, que por sus caracteristicas sean necesarias.

Las ofertas incluirdn el desmontaje y retirada de los equipos existentes
actualmente, asi como los tramites legales para dar de baja y/o alta a los
equipos.

En los equipos electromédicos dotados de tecnologia digital, en el momento
de su puesta en funcionamiento deberan conectarse, si los hubiere, al PACS
del hospital. Si no estuviera disponible, esta conexién se produciria en el
momento en que el hospital se dote de dicha tecnologia. En ambos
supuestos, los costes derivados de los trabajos de conexién a través de la
red DICOM seran por cuenta del adjudicatario.

Condiciones de ejecucion de instalaciones y trabajos de adecuacién

En caso de que la empresa adjudicataria deba incluir cualquier, instalacion,
montaje y tramite legal, necesario para la instalacidon, montaje y puesta en
marcha del presente expediente, seran obligaciones del adjudicatario:

a. El sometimiento a las condiciones de los Proyectos de Instalaciones,
obras de adecuacién incluidas, para el centro de destino y el
compromiso de elaborar el estudio de seguridad y salud. Una vez
obtenidas las autorizaciones necesarias y estando disponible
asistencialmente la zona de actuacion, se hara la comprobacion del
replanteo e inicio de la zona vy, si procede, se levantard la
correspondiente acta e inicio de ejecucién de las obras.

b. La ejecucion de todas las obras de adaptacion del espacio actual y
entorno, para la instalacién del equipamiento y servicios anexos, de
acuerdo al menos, con la descripcién y alcance de los trabajos a
realizar, con caracter general y no limitativo.

c. La tramitacién administrativa que se precise: licencias, permisos,
etc., necesarios para la realizacion de los trabajos, incluso las
relativas a la legalizacién, puesta en marcha y funcionamiento de las
instalaciones cuando proceda.

d. Respetar cuantas exigencias en materia de seguridad determine la
legislacion vigente y las indicaciones de la propiedad.
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e. En ningln caso la ejecucion de los trabajos podra incidir
negativamente en la atencién a los pacientes. Para ello se cuidaran,
de acuerdo con la propiedad, los horarios de trabajo, ruidos vy
seguridad.

11.1.6.Formacion

El adjudicatario impartird cursos de formacidn para uso y adiestramiento de
los equipos al personal que vaya a hacer uso de los mismos, ademas de
cursos de mantenimiento para el personal técnico del Servicio de
Electromedicina de la Organizacion de Servicios que corresponda.
Especificar programa, para qué numero de personas, lugar y duracion del
mismo. En caso de que el equipo suministrado forme parte de un sistema, la
instruccidn del personal se extendera a las funciones del sistema afectadas
por el equipo suministrado.

En la oferta (sobre C) se valorara la formacién y debera incluirse el programa
especifico de los cursos, en su caso, profesorado y planificacion prevista de
los mismos. Su duracion (en dias/semana) y el nUmero de técnicos asistentes
se adecuard al coste, complejidad del sistema o equipo y en cualquier caso
debera conseguir el pleno rendimiento funcional del equipo con los
profesionales usuarios del mismo.

Se entiende, en cualquier caso, que la amplitud y calidad de la formacién
serd la precisa para el perfecto manejo y maximo rendimiento de los
equipos.

Cualquier modificacion/actualizacion de los equipos conllevara un periodo
de formacion del personal en los mismos términos sefialados anteriormente.

La formacion minima para los lotes 1 y 2 sera de 1 hora tanto para usuarios
como para técnicos de mantenimiento.

Se adjuntara un programa de Formacion de Personal (a efectuar en fecha
posterior a la entrega de los equipos) para llegar al adiestramiento del
equipo humano que posteriormente debe hacerse cargo del equipamiento
sobre: uso, manejo y mantenimientos de usuario. Distinguiendo entre
formaciones de técnicos y facultativos; segiun cada caso. Especificar
metodologia, nUmero de personas, lugar y duracién del mismo.

Se adjuntara un programa de formacion de Personal para el adiestramiento
del equipo humano que posteriormente debe hacerse cargo del
equipamiento sobre: uso, manejo y mantenimientos de usuarios.
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Distinguiendo entre formacién de técnicos y facultativos, especificando
metodologia, nUmero de personas y lugar.

Se entiende en cualquier caso que la magnitud y calidad de la formacién sera
la precisa para el perfecto manejo y maximo rendimiento de los equipos.
Cualquier modificacion/actualizacion de los equipos conllevara un periodo
de formacion del personal en los mismos términos sefialados anteriormente.

11.1.7.Garantia

Sera de obligado cumplimiento, por parte del adjudicatario, la inclusion de
un contrato de garantia sobre la totalidad del equipamiento objeto de este
contrato, con los apartados que a continuacion se detallan como minimo

a. Las condiciones de la garantia sobre la totalidad del equipamiento objeto
de este contrato, y de todos sus componentes y accesorios, seran
establecidas por la legislacidon vigente que sea de aplicacion.

b. El plazo de garantia de los equipos incluidos, sus sistemas adicionales,
componentes, accesorios e integracidon con el sistema informatico
existente, serd de tres afios para todos los lotes excepto para el Lote 3:
Ecégrafos portatiles de consulta, que sera de dos aios, salvo que se haya
ofertado una garantia mayor, contados a partir de la firma del acta de
recepcidon de los equipamientos, debiendo ser suministrada la formacién
basica a los usuarios antes de esta fecha.

c. La cobertura de la garantia serd total sin restricciones e incluird
operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo; mano de obra y
desplazamiento de todas y cada una de las operaciones de cualquier indole
realizadas sobre cualquier equipo, de sus componentes y accesorios,
objeto del contrato; material necesario para llevar a cabo tanto las
reparaciones necesarias y/o sustituciones, como las revisiones
preventivas, sea cual fuere su importe; las modificaciones y actualizaciones
necesarias a indicacién del fabricante de los equipos; y soporte telefénico
gratuito. En definitiva, el licitador adjudicatario estard obligado al
Mantenimiento Integral de los equipos y sistemas adjudicados, durante los
plazos previstos en el Pliego de Clausulas Juridicas para cada uno de los
equipamientos

El adjudicatario entregard al servicio técnico de la OSI las hojas de las
revisiones en la cuales se especificaran las piezas sustituidas con sus
referencias y se detallaran las intervenciones realizadas.
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El adjudicatario comunicara al servicio técnico las fechas de las

operaciones de mantenimiento preventivo con suficiente antelacién

acordandose el horario en funcidén de la actividad del servicio donde se

ubica el equipo.

d. Durante el plazo de garantia la empresa adjudicataria realizard sobre la

totalidad del equipamiento, y de todos sus componentes y accesorios, las

siguientes actividades que correrdn por cuenta del adjudicatario:

Operaciones de mantenimiento preventivo

i. Enla que se incluiran actividades de limpieza, mediciones,
comprobaciones, regulaciones, chequeos, ajustes, reglaje,
engrases, kits de mantenimiento preventivo, etc., y todas
aquellas acciones que garanticen la adecuada utilizacidn,
durabilidad y buena conservacién del equipamiento, y de
todos sus componentes y accesorios, desde el punto de
vista funcional, de seguridad, etc., todo ello de acuerdo con
los protocolos recomendados por el fabricante de los
equipos.

ii. Revisidon preventiva periédica de su plataforma de
integracién (servidores, servicios, etc.) verificando que no
se llenan discos, que esta todo ok, etc.

iii. Actualizacion gratuita del Software, en caso de que hubiera
nueva version con mejoras que afectaran a la integracion ya
en marcha.

En la oferta técnica se indicaran las actuaciones de mantenimiento
preventivo que el adjudicatario piensa llevar a cabo sobre las
instalaciones y equipos y sistemas objeto de esta contratacién y sus
componentes, de forma programada y en las que se incluiran todas
las actividades de limpieza, mediciones, comprobaciones,
regulaciones, chequeos, ajustes, reglajes, engrases, etc., y todas
aquellas acciones que tiendan a asegurar un estado éptimo de los
equipos y sistemas desde el punto de vista funcional, de seguridad,
de rendimiento energético e incluso de proteccién de medio
ambiente. Formaran necesariamente parte de dichas actuaciones
aquellas expresamente recomendadas por el fabricante.
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Control, regulacion y vigilancia de los parametros funcionales que
definen el buen estado de funcionamiento de los equipos, asi como
aquellos pardmetros objeto de especial vigilancia.

e. Mantenimiento correctivo:

Acciones correctivas sobre cualquier defecto de los equipos que
hagan disminuir su rendimiento y/o disponibilidad de
funcionamiento, produzca un mayor gasto de energia,
consumibles, etc., o pueda poner en peligro a los usuarios y/o
pacientes; realizandose sobre los equipos todo tipo de actuaciones
tendentes a su reparacion y puesta en servicio en los plazos mas
exiguos posibles. Incluird la sustituciéon de piezas, mano de obra,
desplazamientos y dietas necesarias.

Si las reparaciones implicaran parada de equipos o instalaciones, o
riesgo de parada sobre otras instalaciones subsidiarias en marcha,
se requerird la autorizacién previa del Hospital o persona en quien
delegue y serdn realizadas en los horarios mas idéneos a su juicio.

Todas las actuaciones de mantenimiento deberan ejecutarse con el
conocimiento y autorizacién previa del Servicio Técnico de
Electromedicina del Hospital.

El adjudicatario estard obligado a ayudar en la resolucién de las
mismas, siempre que sea requerido, inicialmente en el analisis del
problema y si es de su responsabilidad, corrigiendo la causa de la
misma. Asimismo, debera revisar los mensajes no procesados o
procesados incorrectamente, ejecutandolos de nuevo con el fin de
gue lleguen a la HCe lo antes posible.

Las tareas de Mantenimiento correctivo incluyen las relacionadas
con el software, asi como el correcto funcionamiento
(configuracidn) de la plataforma de integracion del proveedor. Se
incluyen todo tipo de actuaciones tendentes a su reparacion vy
puesta en servicio en el plazo mas breve posible, asi como a la
correcta interlocucién con el resto de colaboradores (EJIE, loMT,
Informatica OSI).

Se incluyen las adaptaciones necesarias del software cliente en el

caso de evolucion del SO Windows de los PCs Cliente. Tanto en la
plataforma de integracion en caso de evolucién de Osakidetza, asi
como en el caso de que el software de integracién del proveedor
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haya quedado obsoleto en cuanto a las versiones estandar de SO
y BBDD.

e Se incluyen dentro del mantenimiento correctivo la resolucion de
incidencias de comunicaciones, hardware, licencias, etc..., no
obstante, el adjudicatario estara obligado a colaborar en la puesta
en marcha de la integracion, cuando la anomalia haya sido resuelta.

El mantenimiento técnico - legal serd realizado, sobre aquellos equipos
que, de acuerdo a las especificaciones de los reglamentos industriales o
sanitarios, tanto de cardcter general, comunitario, nacional o autonémico,
de obligado cumplimiento, lo requieran.

Serd igualmente de obligado cumplimiento, la normativa que dicte el
servicio de mantenimiento del Hospital.

Se incluye en el mantenimiento técnico - legal, las inspecciones periédicas
a realizar por las empresas colaboradoras de la Administracion
competente, en orden al cumplimiento de la normativa vigente, por lo que,
de no serlo la adjudicataria, deberd contratar con las mismas a efectos del
riguroso cumplimiento de las normas y sin que ello suponga gasto adicional
para el Hospital.

Serd responsabilidad del adjudicatario la notificacion al Hospital de
cualquier cambio de la legislacién, durante la vigencia del contrato, que
obligara a la modificacion total o parcial de los equipos. Si no realizase esta
notificacién y el Hospital fuera, como consecuencia, objeto de sancién
administrativa, el importe de la misma le serd abonado por el
adjudicatario.

Se indicara localidad, direccién, teléfono gratuito y horario laboral del
Servicio Técnico mas cercano.

El adjudicatario aportara la herramienta, equipo de medidas y demas
equipos auxiliares necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones.
Igualmente, la empresa adjudicataria estara obligada a disponer de los
medios, métodos y elementos de proteccion, tanto para las instalaciones,
como para el personal, debiendo cumplir escrupulosamente todo lo
legislado en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Los materiales propios de los equipos o sistemas seran todos aquellos que
ocupan un lugar permanente en el equipo o sistema y resulte necesario
sustituirlos por rotura, desgaste o incorrecto funcionamiento. Todos los
materiales empleados para el desarrollo de los trabajos del mantenimiento
Integral, deberan ser idénticos en marca y modelo a los instalados. Si por
causa justificada, hubiese que modificarlos, el adjudicatario presentara
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debidamente documentada la propuesta correspondiente y no procedera
a su instalacion sin la debida autorizacion del Hospital y/o a quien éste
designe.

Tiempo de respuesta: definido como el tiempo transcurrido entre la
comunicacidn de una incidencia o averia hasta que un determinado equipo
técnico estd en disposicion fisica para proceder a su resolucién: El tiempo
de respuesta ante una determinada averia o reparacion, sera de maximo 4
horas.

Tiempo de resolucion: definido como el periodo transcurrido desde que se
produce la comunicacién de la averia (coincidente con el momento
temporal desde que se inicia la medicion del tiempo de respuesta) hasta
gue el equipo recupera todas sus funciones operativas o, en caso de que
el responsable de la OSI lo autorice, el equipo objeto de la averia es
sustituido por otro de iguales prestaciones o superiores. El tiempo de
resolucién ante una determinada averia o reparacion, serd de maximo 72
horas o si se hubiera ofertado un tiempo menor ese tiempo.

Todos los trabajos de mantenimiento se realizaran por personal
especializado de la empresa adjudicataria sus fechas de realizacion se
fijaran de comun acuerdo con el Servicio Técnico, y los diversos Servicios
implicados dentro de la organizacién de servicios.

11.1.7.1. Soporte técnico — Gestion de Incidencias

Durante la duracidon de la garantia estard incluido un soporte técnico de
Gestion de Incidencias con estas caracteristicas

e Se realizard un servicio de soporte técnico de la Solucién instalada
en el servidor durante el periodo del contrato, en horario de 8h a
17:30h, de lunes a jueves (8h a 15h los viernes), pudiéndose acordar
otra franja horaria con Osakidetza en caso necesario.

e La gestion de incidencias se realizara tal como se indica en el
apartado Gestidn de Incidencias con Service Manager (herramienta
corporativa de Osakidetza).

e El canal que se utilizara para la prestacidon de este servicio serd a
través de un correo electrénico habilitado para ello y un teléfono de
contacto para la resolucién de incidencias mas técnicas.

e La monitorizacién del servidor ird a cargo Osakidetza, en base a las
alertas definidas previamente. Notificando al Soporte Técnico
Proveedor, en caso de requerir su intervencion.

e El mantenimientoy el correcto funcionamiento del hardware y de la
infraestructura informatica de comunicaciones necesaria para el
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funcionamiento de la solucion sera responsabilidad de Osakidetza.
Notificando al Soporte Técnico Proveedor, en caso de requerir su
intervencion.

Las incidencias relacionadas con el Software de Cliente, se realizaran
mediante el procedimiento de gestién de incidencias definido al
efecto (PROV-xxxxxx) entre Osakidetza y el adjudicatario. Siendo
responsabilidad del adjudicatario la resolucién de las mismas en los
equipos y clientes integrados.

El adjudicatario estara obligado a colaborar con los servicios de
informatica de las OSl, cuando por labores de evolucion interna (pcs
cliente, cambios en SO, etc.) en caso de ser necesaria la reinstalacion
del software en el PC Cliente, apoyando técnicamente y aportando
procedimientos Setup de instalacidon del mismo.

Cuando se produzcan incidencias no previstas, derivadas de caidas
en las comunicaciones o caidas en servidores y que deriven en la
necesidad de volver a levantar o relanzar los servicios de la
plataforma de integraciéon. Son situaciones que, aunque se
producen esporadicamente han de ser resueltas rapidamente.
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11.1.8.Material fungible y/o reactivo

Cuando los equipos ofertados consuman material fungible y/o reactivo, en
la oferta técnica, deberd incluirse, al menos, la siguiente informacién
complementaria:

a. Consumo de unidades por tratamiento.
Tipo de fungible y/o reactivo.

c. Si el fungible y/o reactivo utilizado es exclusivo del equipo ofertado
y de la casa comercial ofertante.

d. Si es posible su reutilizacién y medios necesarios para ello (p.e.:
esterilizaciéon por autoclave, éxido de etileno, etc.), asi como el
numero de veces que puede reutilizarse con plena eficacia de uso.

En caso de que los materiales fungibles y/o reactivos tengan caducidad,
habran de indicarse los plazos medios de caducidad.

11.2. Modelo de control y seguimiento

La ejecucidn del contrato se realizard bajo la tutela de la Direccidn General quien
en cualquier momento podrd realizar la inspecciéon de las instalaciones y
supervisar el funcionamiento del servicio.

No podra modificar durante la vigencia del contrato, las condiciones de la oferta
gue sirvieron de base para la adjudicacion, sin previa autorizacidén escrita de la
Direccion General.

Sera responsabilidad del adjudicatario disponer de todos los permisos y licencias
exigibles para el desarrollo de su actividad. Previo a la firma del contrato, el
adjudicatario presentara dichas licencias y permisos.

Si durante la duracion del contrato fuesen exigidas otras licencias o
autorizaciones, el contratista viene obligado a su obtencidn y presentacién, sin
gue ello implique coste alguno para la Direccién General.

La calificacion de la calidad del servicio y el criterio de imposicién de sanciones es
exclusiva de la Direccion General, a través del érgano que tenga asignado a tal
fin. Para ello, la Direccién General, goza de las mas amplias facultades de
comprobacion del servicio, y de direccidon e inspeccidon. En consecuencia, la
Direccién General de Osakidetza podrd imponer al adjudicatario la entrega de
cuanta documentacién estime oportuno, de todo orden en cuanto se refiera a la
prestacion del presente servicio.
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Establecerd los sistemas de Control de Calidad periédicos que considere
oportunos, mediante los cuales se comprobaran la calidad del servicio ofrecido.
De las anomalias observadas se dara cuenta al adjudicatario.

Se suscribird un Acta en el momento de la inspeccién en la que se hara constar la
calidad del servicio y sera firmada por el responsable del contrato.

Con independencia de los controles y comprobaciones antes sefialados, la
Direccién General por decisidon de sus drganos competentes podra establecer
Comisiones de control, con el cometido de vigilar los posibles incumplimientos.
La Direccion comunicara al adjudicatario los nombres de las personas que
compongan dichas comisiones o acreditard la condicién de éstos debidamente.

La empresa adjudicataria deberd poner en conocimiento de la Direccién General
cualquier incidencia que se produzca en el citado servicio con la mayor brevedad
posible.

Programa de trabajo

El adjudicatario debera presentar un mes después de firmado el contrato un
Programa de trabajo que incluya fechas de instalacion e integraciéon de los
equipos de comun acuerdo con Direccion General, y los diversos Servicios
implicados dentro de la organizacion de servicios.

Azpiegituren Zuzendariordetzako Teknikaria /
Técnico de la Subdirecciéon de Infraestructuras

Izpta./Fdo. Alvaro Apellaniz Gonzalez
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